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ANEXO – PORTARIA N° 23/2020/SUPEL – CI 

 
 
segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 
 
 

Portaria nº 23/2020/SUPEL-CI 
O SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais previstas no art. 17, VIII do Decreto Estadual nº 8.978, de 31 de 

Janeiro de 2000; 

R E S O L V E: 

Art. 1º Designar a Equipe de Licitação DELTA: 

I –PREGOEIRA: 
a) FABIOLA MENEGASSO DIAS. 

II - MEMBROS DA EQUIPE DEAPOIO: 

a) LUCIANA PEREIRA DESOUZA; 
b) IVANIR BARREIRA DEJESUS. 
Art. 2º Fica designada como Pregoeira Substituta a servidora IVANIR BARREIRA DE JESUS, 

que desempenhará a atividade nas ausências e impedimentos do titular. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de 27 de janeiro de 2020. 
Art. 4º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
 
 
 
 

 
MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL 

Superintendente/SUPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/1710 Diário assinado 

eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 27/01/20, às 12: 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto 

Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

 
ANEXO DE TRANSIÇÃO DE REGRAS PROCEDIMENTAIS 

 

Considerando as novas regras impostas pelo Decreto Federal 10.024/2019, Portarias 236 e 
248/2019/SUPEL-CI que tratam da Regulamentação da licitação na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, ALERTAMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA QUE SE ATENTEM PARA AS NOVAS 
REGRAS PROCEDIMENTAIS E AS ALTERAÇÕES DA PLATAFORMA COMPRASNET UTILIZADA PARA 
ESTE CERTAME. 

 

8– DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO 
SISTEMA ELETRÔNICO  

 
A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante a 
partir da data da liberação do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até o horário 
limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília.  
 
Deverão os licitantes encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, CONCOMITANTEMENTE com 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 13 e seus subitens deste Edital, a PROPOSTA 
com descrição do objeto ofertado e o preço, bem como a documentação solicitada no subitem 11.5.2 
do instrumento convocatório; até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio da proposta de preços e 
documentos de habilitação.  
 
Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços e documentos de 
habilitação. 
 
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento da 
fase de lances. 
 
(...) 
 

09 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO DAS ME/EPPE CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
(...)  

 
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações automáticas. 
 
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser: 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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a) 2% (dois por cento) quando o item licitado possuir valor estimado de até R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).  

b) 1% (um por cento) quando o item licitado possuir valor estimado acima de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).       

 
 
A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ MINUTOS) e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
 
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
 
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
(...) 
 
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
 

10 – DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS  

 
(...) 
 
O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta em conformidade com o último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
 

11 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(...) 
 
Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, o (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio analisará a 
proposta anexada ao sistema quanto à conformidade do objeto proposto com o solicitado no 
Edital. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 2 (duas) horas se outro prazo não for 
fixado sob pena de não aceitação da proposta. 
 
(...) 
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O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA NO SUBITEM 11.5, DEVERÁ SER ANEXADA 
CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO 
ARQUIVO (excel, word, Zip, doc, docx, .JPG ou PDF), SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - 
SUPEL/RO TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ 
RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02. 
 
 

13 – DA HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S) 

 
(...) 
 
A documentação de habilitação enviada CONCOMITANTEMENTE com a proposta de preços no 
cadastramento da proposta no sistema poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela 
Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES ABRANGIDOS; 
 
(...) 
 
Ressalvado o disposto no item 13.1.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, e 13.9, para fins de habilitação: 
 
(...) 
 
 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, aos já 
apresentados, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de 
INABILITAÇÃO. 

 
Porto Velho-RO 31 de março de 2020. 

 
 
 
 

IVANIR BARREIRA DE JESUS 
Pregoeira/Substituta- Delta-Supel-RO 

Mat. 300138122 
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P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 
N°.93/2020/DELTA/SUPEL/RO 

 
S 
   U 
       P 
           E 
              L 
 
 
 
 
 
  

AVISO 
 

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta 
às condições/exigências expressas neste edital 
e seus anexos, notadamente quanto ao 
credenciamento, objetivando uma perfeita 
participação no certame licitatório. 
 

Dúvidas: (69) 3212-9265 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 93/2020/DELTA/SUPEL/RO 
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1.PREÂMBULO:  
 

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de seu(a) Pregoeiro (a) e Equipe de 
Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 23/2020CI/SUPEL,publicada no 
DOE do dia 27 de janeiro de 2020, torna público que se encontra autorizada a realização da 
licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 93/2020/DELTA/SUPEL/RO, 

do tipo MENOR PREÇO por item, aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS 
INTERESSADOS, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais 
vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com 
asLeis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, n° 16.089/2011,n° 21.675/2017 e 
nº 18.340/2013 e suas alterações, Decreto Federal n° 10.024/19, com a Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações, com a Lei Estadual n° 2414/2011, e demais legislações vigentes, tendo 
como interessada a HB/GAD/SESAU/RO. 

 
1.1.1. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico; 
 
1.1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel 
cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do 
desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens; 
 
1.1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 
conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
 
1.1.4. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na 
data e horário, conforme abaixo: 
  
DATA DE ABERTURA: 14 de abril de 2020. 
HORÁRIO: às 09h30. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
 
1.1.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não 
haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário. 
 
1.1.6. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília - DF. 
 
1.2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=161193
http://www.leigeral.com.br/legislacao/detalhes/7239-RO-Decreto-21-675-2017-Regulamenta-compras-publicas-estaduais
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/decretos/de5450_2005.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/lei-no-2414-de-18-de-fevereiro-de-2011/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada por meio do Processo Administrativo nº 
0049.315466/2019-79, e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.  

1.2.2. O processo acima mencionado poderá ser consultado por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações-SEI (https://www.sei.ro.gov.br/sobre). 

2 – DAS DISPOSIÇÕES DO OBJETO 

 

2.1. Do Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Consumo 
Hospitalar, com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender a demanda de 
procedimentos de Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 
(doze) meses.          

2.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço 
eletrônico – COMPRASNET/CATMAT, e as especificações constantes no ANEXO Ideste Edital – Termo 
de Referência, prevalecerão as últimas; 
 
2.2. Local/Horários/Entrega: Ficam aquelas estabelecidas no item 4.1.1 e 4.1.2 do Anexo I – Termo 
de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão 
requerente. 
 
2.3. Prazo/Cronograma de Entrega: Ficam aquelas estabelecidas no item 4.2 e subitens do Anexo I – 
Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão 
requerente. 
 
2.4. Validade/Garantia do material: Ficam aquelas estabelecidas no item 2.3 e 2.4 e subitens  
doAnexo I – Termo de Referência, os quais foram devidamente aprovados pelo ordenador de 
despesa do órgão requerente. 
 
2.5. Do Recebimento: Ficam aquelas estabelecidas no item 4.3 e subitens  do Anexo I – Termo de 
Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente. 
 

3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e licitante 
poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 18, § 1º e 
§ 2º do Decreto Estadual nº 12.205/06,devendo o licitante mencionar o número do pregão, o ano e o 
número do processo licitatório,manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: 
delta.supel@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo (a) Pregoeiro 
(a) e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9265, ou 
ainda,protocolar o original junto a Sede desta Superintendência de Licitações, no horário das 
07h30min. às 13h30min., de segunda-feira a sexta-feira, situada naAv. Farquar, S/N - Bairro: 

https://www.sei.ro.gov.br/sobre
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
mailto:delta.supel@gmail.com
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Pedrinhas - Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Prédio Central – Rio Pacaás Novos, 2ºAndar  
em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036, Telefone: (0XX) 69.3212-9242. 
 
3.1.1. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliada pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.1.2. A decisão do (a) Pregoeiro (a) quanto à impugnação será informada preferencialmentevia e-
mail (aquele informado na impugnação), e ainda através do campo próprio do Sistema Eletrônico 
do site Comprasnet, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas pelo (a) Pregoeiro (a). 
 
3.1.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta 
de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
 
3.1.3.1. Até 24 (vinte e quatro) horas da sessão inaugural, o (a) Pregoeiro (a) deverá disponibilizar a 
resposta da impugnação protocolada, caso contrário, o (a) Pregoeiro (a) antes da data e horário 
previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir 
uma nova data para a realização do referido certame.  
 

4 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOE INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE DEVERÃO SER 
INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS 

 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus 
anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, 
referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o (a) Pregoeiro (a) , até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 19 
do Decreto Estadual n.º 12.205/06, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: 
delta.supel@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo (a) Pregoeiro 
(a) e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9265ou 
ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h: 30min. às 
13h:30min. (Horário de Rondônia), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, S/N - 
Bairro: Pedrinhas - Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos - 2º Andar, em Porto 
Velho/RO - CEP: 76.903-036, Telefone: (0XX) 69.3212-9242, devendo o licitante mencionar o número 
do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.  
 
4.1.1.Até a data definida para a sessão inaugural,o (a) Pregoeiro (a) deverá disponibilizar a resposta 
dos esclarecimentos protocolados, caso contrário, o (a) Pregoeiro (a) antes da data e horário previsto 
suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova 
data para a realização do referido certame.  
 
4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias 
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no 
mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas 
de esclarecimentos,às licitantes que tenham adquirido o Edital. 
 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
mailto:delta.supel@gmail.com
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5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições 
ensejará no sumárioIMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.  
 
5.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações 
doANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 
 
5.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 
como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 
 
5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais (Art. 7º, Lei nº 10.520/02). 
 
5.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 
 
5.3.2. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida 
para habilitação, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br/; 
 
5.3.3. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente 
estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
Licitação; 
 
5.3.4. Poderão participar cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da 
natureza do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vínculo 
empregatício entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da 
cooperativa ou a própria Administração Pública.  
 
5.3.5. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
início da sessão pública via internet. 
 
5.3.6.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
5.3.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
 
5.3.8. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema, ou da Superintendência Estadual deLicitações - SUPEL, promotora da licitação, 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 
terceiros. 
 
5.3.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 
 
5.3.10. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta se encontra em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos 
de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade 
fiscal. 
 
5.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos 
seguintes casos: 
 
5.4.1. Que se encontrem Recuperação Judicial ou sob falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
 
5.4.1.2. Fica vedada a participação de empresas sob a forma de consórcio, tendo em vista o objeto da 
licitação não ser de grande porte, complexo tecnicamente, e tampouco operacionalmente inviável de 
ser executado por apenas uma empresa, portanto, não é o caso da aplicação do art. 33, da Lei 
Federal N. 8.666/93. 
 
5.4.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública (Federal, 
Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção; conforme art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93; 
 
5.4.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, durante o prazo da sanção; 
conforme art. 7º, da Lei n° 10.520/2002; 
 
5.4.4. Empresa punida com suspensão temporária (art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93) do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de 
sanção;  
 
5.4.5. Empresário proibido de contratar com o Poder público, nos termos do art. 12 da Lei n° 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sanção; 
 
5.4.6. Empresário proibido de contratar com a Administração Pública, em razão do disposto no art. 
72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes ambientais), durante o prazo de sanção; 
 
5.4.7. Estrangeiras que não funcionem no País;  
 
5.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 
5.5.1. Servidor ou dirigente de órgão ou Entidade contratante ou responsável pela licitação, 
conforme art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho 
da empresa licitante, participante de gerência ou Administração da empresa, ou exercer o comércio, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Conforme preceitua artigo 12 da 
Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92. 
 
5.5.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
5.5.4. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma 
Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas 
em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.  
 
5.5.4.1. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, 
as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes 
legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra 
empresa. 
 
 

6 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 Justifica-se o julgamento por LOTE e COMODATO, informamos que os insumos solicitados, 
nos Lotes 01 ao 03, e do 19 ao 23, exige o uso de Equipamentos", que é especifico de acordo com o 
fabricante, no geral é especifica para a marca que porventura ganhar o certame, não sendo 
interessante adquirir os insumos para somente após a aquisição realizar a compra 
dos Equipamentos,  o que geraria um custo adicional a Administração e limitaria as futuras 
aquisições que poderiam ser direcionadas. Sendo plausível e econômica a aquisição em comodato.; 

6.2 A licitação será processada e julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, em virtude de acudir o 
maior número de interessados em participar da licitação, sem prejudicar o ganho da aquisição em 
escala. Portanto, busca-se com a segmentação por lotes que a especialidade prevaleça 
proporcionando preços mais competitivos com melhor qualidade ampliando desta forma a 
competitividade. 

Consoante acórdão 861/2013-Plenário: “É lícito o agrupamento em lotes de itens a serem adquiridos 
por meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem relação entre si”. 

6.3 A proposta deverá constar marca e o preço unitário e total,  para cada item, expressos em moeda 
corrente nacional, em algarismos e por extenso, nele incluídas todas as despesas com impostos, 
taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta 
ou indiretamente venha a ocorrer e deverão vir acompanhadas dos catálogos dos itens; 

6.4 A empresa vencedora deverá apresentar a Cópia da Publicação no Diário Oficial da União do 
Registro do Produto expedido pelo Ministério da Saúde, observando-se a validade. Contudo, 
existem produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados e sim, cadastrados, 
sendo publicada no Diário Oficial da União a Dispensa de Registro destes produtos, devendo ser 
apresentada Cópia desta Publicação (conforme item 3.2, pág. 14, Vigilância Sanitária e Licitação 
Pública). 
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7– DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO  

 
7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços COM VALOR TOTAL DO 
ITEM(CONFORME EXIGÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO), a partir da data da liberação do Edital no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br,até o horário limite de início da Sessão Pública,horário de 
Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante 
poderá incluir ou excluir proposta de preços. 
 
7.1.1. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes 
lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto nº 12.205/2006), bem como acompanhar as 
operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 12.205/2006). 
 
7.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, 
por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
7.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, as 
Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO”, contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO,incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a 
MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET), até a data e hora marcada para a 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de proposta, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA 
PROPOSTA. 
 
7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNETNÃO DEVEM CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e 
preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da licitante na proposta registrada, esta 
será DESCLASSIFICADApelo (a) Pregoeiro (a). 
 
7.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos 
em sessão pública. 
 
7.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET e as 
especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão as últimas. 
 
7.5. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 
que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, 
fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto 
desta licitação, os quais deverão compor sua proposta. 
 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
http://www.comprasnet.gov.br/
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8.1. A partir da data e horário estabelecido no subitem 1.1.4de conformidade com o estabelecido 
neste Edital, o (a) Pregoeiro (a) abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas 
no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições 
detalhadas no Item 7.2 do Edital. 
 
8.1.1. O (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do 
sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos(podendo, 
ainda, ser analisado pelo órgão requerente),DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
 
8.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, o (a) Pregoeiro (a) obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARÁ. 
 
8.3. AS LICITANTES DEVERÃO MANTER A IMPESSOALIDADE, NÃO SE IDENTIFICANDO, SOB PENA DE 
SEREM DESCLASSIFICADAS DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO (A). 
 
8.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no 
sitehttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/conforme Edital. 
 
8.5. Todas as licitantes poderão apresentar lances para osITENS cotados, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 
8.5.1. Assim como será lançado na proposta de preços, que deverá conter o menor preço ofertado, 
os lances serão ofertados observando que somente serão aceitos somente lances em moeda 
corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas 
decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
8.6. A abertura e o fechamento da fase de lances “via Internet” será feita pelo (a) Pregoeiro (a), a 
qual é responsável somente pelo prazo iminente, sendo o Sistema Comprasnet, responsável pelo 
fechamento do prazo aleatório. 
 
8.7. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de sua aceitação; 
 
8.8. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema; 
 
8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
 
8.10. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance; 
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.11. Sendo efetuado lance manifestamenteinexequível, o (a) Pregoeiro (a) poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o 
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
 
8.11.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 
sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 
 
8.11.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentementeinexequível durante o 
período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ ou reformulação 
do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na 
fase de aceitabilidade; 
 
8.12. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances; 
 
8.12.1. O (a) Pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 
 
8.12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através do CHAT MENSAGEM, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
 
8.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinado pelo (a) Pregoeiro (a), de acordo com a 
comunicação às licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, 
os ITENS entrarão no horário de encerramento aleatório do sistema, no prazo máximo de até 30 
(trinta) minutos, determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual o ITEM estará automaticamente 
encerrado, não sendo mais possível reabri-lo; 
 
8.14. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 
 
8.15. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 
preços; 
  
 

9 – DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS  

 
9.1. Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do CHAT 
MENSAGEM do sistemaComprasnet, devendo o (a) Pregoeiro (a) examinar a compatibilidade dos 
preços em relação ao estimado para contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de 
Preços da SUPEL/RO, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no máximo 02 (duas) 
casas decimais; 
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.1.1. O (a) Pregoeiro (a) não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado 
(valor de mercado) para a contratação, apurado pelo Setor de Pesquisa e Cotação de Preços da 
SUPEL/RO.  
 
9.1.2. Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E 
TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o 
exigido, o (a) Pregoeiro (a), poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido 
lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente 
caso a licitante permaneça inerte. 
 

10 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
10.1. Cumpridas as etapas anteriores, o (a) Pregoeiro (a) verificará a aceitação da licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital. 
 
10.1.1. Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório, será transmitida pelo (a) 
Pregoeiro (a),por meio do CHAT MENSAGEM; 
 
10.2. Se a proposta de preços não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta de preços 
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de 
preços que atenda ao Edital; 
 
10.2.1. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, o (a) Pregoeiro (a) obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARÁ. 
 
10.2.1.1 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de 
aceitabilidade. 
 
10.2.1.2Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao 
licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição 
do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão 
ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
10.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital; 
 
10.4. Se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece 
de fragilidade, a Pregoeira poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes 
em razão da estimativa inicial.  
 
10.5. Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, o (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio analisará a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital.Para tanto, após a fase de lances, o 
(a) Pregoeiro (a), antes da aceitação do item,convocará todas as licitantes, que estejam dentro do 
valor estimado para contratação, no prazo máximo de 2 (duas) horas, se outro prazo não for 
fixado, para enviar: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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10.5.1. APROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado com a 
especificação completa do objeto, contendo marca/modelo/fabricante, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DOPRAZO ESTIPULADO; 
 
10.5.2. OPROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/ ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU 
LINKS OFICIAIS QUE O DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização 
dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. 
 
10.5.3. O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA NO SUBITEM 10.5, DEVERÁ SER ANEXADA 
CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO 
ARQUIVO (JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL 
CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02. 
 
10.5.3.1.Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serão convocadas as licitantes na 
ordem de classificação de lance. 
 
10.6. Toda e qualquer informação, referente à convocação do anexo será transmitida pelo (a) 
Pregoeiro (a),via sistema ou por meio do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessá-
lo; 
 
10.7. O (A) PREGOEIRO (A) , EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 10.5. 
 
10.7.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou prospecto) 
a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 10.5 do Edital. 
 
10.8. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do 
Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, e atualizado; 
 
10.9. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital. 
 
10.10. Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificação, o (a) 
Pregoeiro (a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço melhor. 
 
10.11. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, 
a critério do (a) Pregoeiro (a) que comunicará às licitantes por meio do sistema eletrônico, via 
CHAT MENSAGEM; 
 
10.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta diretamente a 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preço justo, bem 
assim decidir sobre a sua aceitação, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação; 
 

11 – DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11061959/artigo-7-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
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11.1. Nos casos em que o (a) Pregoeiro (a) constatar a existência de erros numéricos nas propostas 
de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do 
preço final da proposta, obedecendo às seguintes disposições: 
 
11.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 
 
11.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços 
unitários, o (a) Pregoeiro (a) procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e 
alterando em consequência o valor da proposta. 
 

12 – DA HABILITAÇÃO DA (S) LICITANTE (S) 

 
12.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO, ocorrerá a fase de habilitação da (s) licitantes (s); 
 
12.1.2.A documentação de habilitação das Licitantes poderá ser substituída pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido 
pela Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, NOS DOCUMENTOS POR ELES 
ABRANGIDOS; 
 
12.2.1. Os cadastros supramencionados serão consultados pelo (a) Pregoeiro (a), onde seus 
respectivos certificados, relatórios e declarações, serão inclusos aos autos. 
 
12.1.2.1. O licitante que não possuir o cadastro nesta Superintendência poderá providenciá-lo antes 
da data de abertura da sessão, no Setor de Protocolo da SUPEL, podendo obter informações por 
meio do telefone (69) 3212-9242. 
 
12.1.2.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os documentos 
exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de Serviços 
SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail:css.serpro@serpro.gov.brou através do formulário 
eletrônico:  
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348 
 
12.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não     
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na 
forma do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999. 
 
12.3.O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que se compromete a informar a 
SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei n° 
8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.  
 
12.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

mailto:css.serpro@serpro.gov.br
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2348
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9854.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
b) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, 
por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, 
parcelado e em fase de adimplemento; 
 
c) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, 
por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, 
parcelado e em fase de adimplemento; 
 
d) Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão 
positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
 
12.5. RELATIVOS. À REGULARIDADE TRABALHISTA: 
 
a) Certidão de Regularidade de Débito –CNDT, para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão 
positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento. 
 
12.6. RELATIVOS. À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a). No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/; 
 
c). No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
d). No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração - DREI; 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=56753
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º 
do Decreto n° 7.775, de 2012. 

h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971, de 
2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

i). No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, 
e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

12.6.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação 
respectiva. 

12.7. RELATIVOS. À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n°. 11.101/05(recuperação judicial, extrajudicial 
e falência) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste 
o prazo de validade. 
 
a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro 
verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo juízo, conforme 
determina o art.58 da Lei 11.101/2005. 
 
a.2). Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a 
licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade econômica. 

12.1 - Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a 
licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na 
Junta Comercial do Estado, para que o (a) Pregoeiro (a) possa aferir se esta possui Patrimônio 
Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos 
de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver 
participando. 

12.1.1 - No caso do licitante classificado em mais de um item/lote, o aferimento do cumprimento 
da disposição acima levará em consideração a soma de todos os valores referencias; 

12.1.2 - Caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social para a 
integralidade dos itens/lotes em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocará para 
que decida sobre a desistência do (s) item (ns)/lote (s) até o devido enquadramento a regra acima 
disposta; 

12.1.3 - As regras descritas nos itens 13.1.1 e 13.1.2 deverão ser observadas em caso de ulterior 
classificação de licitante que já se consagrou classificado em outro item (ns) /lote (s). 

 
12.8. RELATIVOS. À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7775.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm
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Para os ITENS 35 ao 47, 59 ao 64, 71 ao 74. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

"Conforme Orientação Técnica Nº 001/2017/GAB/SUPEL, de 14 de fevereiro de 2017, Art. 3º, Inciso 
I: Para valores estimados de até 80.000,00 (oitenta mil reais), fica dispensada a apresentação de 
Atestado de Capacidade Técnica". 

  Para os ITENS 32,33,34, 48 ao 53, 54 ao 58, 65 ao 70, 75 ao 79. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

 a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da 
licitante em contrato pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 
conforme delimitado abaixo: 

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma, contemple a entrega de produtos condizentes com o objeto desta 
licitação. 

a.2. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, 
fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além 
da descrição do objeto. 

a.3. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do 
emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de 
direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica número 
001 e 02/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017) 

a.4. E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em cartório 
competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93, para 
que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais 
sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de 
editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no 
decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do 
Atestado.(Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017). 

Para os ITENS 01 ao 31. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração (ões) de capacidade técnica, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da 
licitante em contrato pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 
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conforme delimitado abaixo: 
a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma, contemple a entrega de produtos condizentes com o objeto desta 
licitação. 
 
a.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(os) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma comprove que a empresa licitante entregou no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos itens em que a empresa apresentar proposta. 
 
a.3. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, 
fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da 
descrição do objeto e quantidade expressa em unidade ou valor. 
 
a.4. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do 
emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de 
direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica nºs 01 e 
02/2017/GAP/SUPEL de 14/02/2017) 
 
a.5. E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em cartório 
competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para 
que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais 
sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de 
editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no 
decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do 
Atestado. (Orientação técnica nºs 01 e 02/2017/GAP/SUPEL de 14/02/2017). 

   

12.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

O licitante deverá apresentar cópia da Publicação no Diário Oficial da União do registro do 
equipamento junto ao Ministério da Saúde ou comprovação emitida via Internet através do site 
oficial da ANVISA e registro nos demais órgãos pertinentes, conforme preconiza o manual de 
Licitações emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária disponível no endereço 
eletrônico:  http://www.anvisa.gov.br/divulga/cartilha_licitacao.pdf, bem como disponibilizar a Nota 
Fiscal do Bem cedido em comodato contendo quantitativo, descritivo do equipamento, número de 
série e demais informações que facilitem o controle. Serão analisados no recebimento do objeto: a 
integridade do material, embalagens e esterilidade, ou seja, critérios visuais externo. 

Os equipamentos deverão atender as exigências do INMETRO através da NBR IEC 60601-1 e 60601-2 
(Certificação de Equipamentos para a Saúde). 

 12.10.Caso a licitante esteja com algum documento de Habilitação desatualizado, ou que não seja 
contemplado pelo CADASTRO DA SUPEL ou pelo SICAF, o mesmo DEVERÁ SER ANEXADO EM CAMPO 
PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET, quando o Pregoeiro realizar a convocação da licitante para 
enviar o ANEXO, no prazo máximo de 2 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO. 

 
12.10.1. Toda e qualquer informação, referente à convocação do anexo será transmitida pelo 
Pregoeiro, através do sistema eletrônico. 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/cartilha_licitacao.pdf
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12.10.2. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRASNET TERÁ EFEITO 
PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE CLASSIFICADA. 
12.10.3. O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE 
NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, 
word, .Zip, .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A 
SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02. 
 
12.10.4. O (A) PREGOEIRO (A), EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARÁ O LICITANTE PARA REENVIO 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃOFORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 13.10. 
 
12.10.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento(habilitação) a 
solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 12.10 do Edital. 
 
12.11. A documentação de habilitação enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de 
todas as condições e obrigações inerentes ao certame; 
 
12.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação. 
 
12.13. O não envio dos anexos ensejará à licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas 
que regem este Pregão.  
 
12.14. Para fins de habilitação, a verificação pelo (a) Pregoeiro (a) nos sítios oficiais de órgão e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;  
 
12.14.1.A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos 
exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo (a) Pregoeiro (a) via on line, gratuitamente, 
quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é de 
inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando 
da convocação, pelo (a) Pregoeiro (a), para o envio dos mesmos. 
 
12.15. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
serão inabilitadas. 
 
12.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
12.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos 
termos do Decreto Estadual n° 21.675/2017. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11061959/artigo-7-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
http://www.leigeral.com.br/legislacao/detalhes/7239-RO-Decreto-21-675-2017-Regulamenta-compras-publicas-estaduais
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12.16.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.16.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura/retirada do Instrumento Contratual, ou revogar a licitação;  

12.17. Serão realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de 
fevereiro de 2011, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal 
nº 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Lista de Inidôneos, 
mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

12.18. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar: 
 
12.18.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e; 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 
12.18.2. No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa. 
 
12.19. Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, o (a) 
Pregoeiro (a) HABILITARÁ a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
12.20. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
 

13 – DOS RECURSOS 

 
13.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer Licitante 
poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões sua intenção de recorrer no prazo mínimo de 20 (vinte) 
minutos. 
 
13.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) 
dias para apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, 
Lei Federal n.º 10.520/2002). 
 
13.2.1. A manifestação de interposição do recurso e contrarrazão, somente será possível por meio 
eletrônico (campo próprio do sistema Comprasnet), devendo o licitante observar as datas 
registradas. 
 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/lei-no-2414-de-18-de-fevereiro-de-2011/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/lei-no-2414-de-18-de-fevereiro-de-2011/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12846-1-agosto-2013-776664-publicacaooriginal-140647-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2013/lei-12846-1-agosto-2013-776664-publicacaooriginal-140647-pl.html
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
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13.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.5. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e 
submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão 
anterior. 
 
13.6 A decisão do (a) Pregoeiro (a) e da Autoridade Competente será informada em campo próprio 
do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas pelo (a) Pregoeiro (a). 

13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a 
contratação. 

13.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL, caso não esteja disponível 
no Sistema de Eletrônico de Informação (SEI). 

13.9. Cabe ainda, recurso contra a decisão de: 
 

a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 
b). Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão 

temporária do direito de licitar e contratar com o Governo do Estado de Rondônia.  
 
13.9.1. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 
 
13.9.2. A intimação dos atos referidos no subitem 14.9, alíneas “a” e “b”, será feita mediante 
publicação na imprensa oficial e comunicação direta às licitantes participantes do Pregão Eletrônico, 
que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
13.9.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 
 
13.9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo 
fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor preço apurado, o (a) Pregoeiro (a) declarará a(s) empresa(s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) 
ITENS ADJUDICANDO-O. 
 
14.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto 

Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/sem prejuízo das demais formas de publicidade 
prevista na legislação pertinente.  
 
14.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre que 
não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso. 
 
14.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação. 
 
14.5. Quando houver recurso e o (a) Pregoeiro (a) mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do (a) Pregoeiro (a). 
 

15. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, a Ata de Registro de Preços será 
publicada na imprensa Oficial, momento em que terá efeito de compromisso nas condições 
ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 

15.2. A Ata de Registro e Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação 
no Diário Oficial do Estado. 

15.3. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência em conforme as 
disposições contidas no art. 57, da Lei n° 8.666/93. 

15.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que 
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

15.5. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá 
efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 

15.6. A ata de registro de preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 
obedecerão a Decreto Estadual n° 18.340/2013, Lei Federal n° 8.666/93, demais normas 
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e 
especialmente aos casos omissos. 

15.7. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, 
durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 

15.8. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Estadual. 
 
15.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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15.10. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
15.11. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15.12.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este 
Registro de Preço. ” 

15.13. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este 
Registro de Preço. 

15.14. - Além das condições e as regras estabelecidas no termo do Artigo 26 do Decreto nº 
18.340/2013, as adesões ao presente Registro de Preços ficam condicionada ao atendimento das 
determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer Prévio nº 
07/2014 do TCE/RO, caberá ao órgão ou entidade da Administração interessado, verificar se está 
enquadrado nas regras do item 3.2 do PP nº 07/2014. 

15.15.  - O cumprimento das demais determinações para fornecimentos adicionais (caronas) do 
Parecer Prévio Nº 07/2014/TCE-RO (comprovação da viabilidade operacional, econômica e 
financeira e verificação da capacitação técnica e econômica complementares) devem ser 
documentadas nos autos da adesão e são de responsabilidade do requisitante. 

 

16– DO PAGAMENTO 

 
Conforme estabelecido no item 7 doTermo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Conforme estabelecido no item 12 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 

18– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Conforme estabelecido no item 11.2 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

19 – DASOBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Conforme estabelecido no item 11.1 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 

20 – DA TRANSFERÊNCIA/CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO  

 
Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto. 
 

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas com a execução dos serviços correrão neste exercício previsto no PPA 2016-2019 por 
conta da seguinte programação orçamentária: 

Fonte: 0110; 

Programa Atividade: 4009; 

Elemento de Despesa: 33.90.30 

22 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
22.1. A Administração Pública se reserva no direito de:  
 
22.1.1. Anular a licitação se houver vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de 
terceiros; 
 
22.1.2. Revogar por interesse da Administração Pública em decorrência de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou 
ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a 
qualquer indenização. 
 
22.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 
 
22.3. O (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a 
promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a 
realização da sessão pública. 
 
22.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante 
sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que 
regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo (a) 
Pregoeiro (a) . 
 
22.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto. 
 
22.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não 
celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta de 
preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei ° 10.520/2002, pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
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prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  
 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no 
órgão responsável pela licitação. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua 
proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico. 
 
22.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é 
considerado o da proposta de preços. 
 
22.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração 
Pública, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
22.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
§ 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
22.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do instrumento contratual. 
 
22.14. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte 
integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, 
porquanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado; 
 
22.15. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, sem prejuízo das demais formas de 
publicidade prevista na legislação pertinente.  
 
22.16. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá 
pela ordem, o Edital, o Termo de Referência, e por último os demais anexos. 
 
22.17. Aos Casos Omissos, serão solucionados diretamente pelo (a) Pregoeiro (a) ou autoridade 
Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais 
condições constantes na Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 
12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06 e alterações.  
 
22.18.  A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto 

Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

22.18.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desse que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 

 
22.18.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista na Lei n° 8.666/93. 
 
22.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/e alternativamente no sitewww.supel.ro.gov.br. 
 
22.20. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação 
e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos. 
 
22.21. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser 
obtidas pelo telefone/fax (069) 3212-9265, ou na sede SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
LICITAÇÕES – SUPEL/RO. 
 
22.22. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório 
será o da Comarca de Porto Velho/RO. 
 

23 – ANEXOS 

 
23.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 
 
ANEXO I -Termo de Referência; 
ANEXO II -Quadro Estimativo de Preços; 
ANEXO III – SAMS 
ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preços 
ANEXO V – Atestado de Capacidade Técnica (modelo) 
ANEXO VI – Carta Proposta (modelo) 
 

 
Porto Velho-RO, 31 de março de 2020. 

 
 

IVANIR BARREIRA DE JESUS 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.supel.ro.gov.br/
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 
 

ANEXO I DO EDITAL  
 

  TERMO DE REFERÊNCIA  

1. IDENTIFICAÇÃO  

Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU. 

Departamento: Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" HBAP/SESAU/RO. 

2. DO OBJETO 

2.1. Do Objeto 

Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Consumo 
Hospitalar, com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender a demanda de 
procedimentos de Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 
(doze) meses. 

2.2. Das Especificações Técnicas/Quantidades do Objeto 

2.2.1. Os materiais a serem adquiridos deverão estar em total conformidade com as 
especificações e quantidades e condições constantes no ANEXO I; 

2.2.2. Os equipamentos deverão ser disponibilizados sob sistema de comodato,  sendo de total 
responsabilidade da empresa contratada a aquisição e reposição destes, para a realização 
dos procedimentos cirúrgicos em referência. 

2.3. Validade: 

2.3.1. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses; 

2.3.2. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) e às demais legislações pertinentes; 

2.3.3. O prazo para substituição dos itens danificados que estejam dentro do prazo de validade 
será de no máximo de 30 (trinta) dias. 

2.4. Das Garantia do Serviço/Materiais (ou validade quando houver)   

2.4.1. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos (vícios redibitórios) no 
que diz respeito à falhas ou defeitos ocultos existente no objeto passível de o tornarem 
impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminuir sensivelmente o valor, de tal modo que 
o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos; 

2.4.2. Quanto da garantia oferecida pelo fabricante irá prevalecer a garantia oferecida pelo 
fabricante se esta for superior aos 12 (doze) meses de garantia mínima exigida; 

2.4.3. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) e às demais legislações pertinentes; 

2.4.4. O prazo para substituição dos itens danificadas, que estejam dentro do prazo de garantia, 
será de no máximo de 30 (trinta) dias. 

2.5. Finalidade: 
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2.5.1 Abastecimento do estoque do Almoxarifado de materiais consumíveis para distribuição no 
Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" -HBAP/RO/SESAU, conforme quantidade e especificações 
constantes no Anexo I deste Termo de Referência. Ressaltamos que os materiais que não forem 
utilizados serão devolvidos a empresa Contratada. 

2.5.2. Faz-se necessário o Registro de Preços, exigindo-se a aquisição rotineira dos mesmos, afim 
de evitar a falta de estoque, proporcionando maior agilidade e qualidade nos serviços prestados a 
população. 

2.6. Metodologia de Cálculo: 

Conforme as informações constantes no Memo nº 87 (9298523), os quantitativos 
estimados visam suprir o consumo estimado para 1 (um ano), e tiveram como base de cálculo o 
consumo médio mensal e anual dos insumos utilizados nos procedimentos de: Revascularização 
do Miocárdio, Troca de válvula mitral e aórtica, Correção de aneurisma de aorta torácica, Correção 
de cardiopatias congênitas em adultos e crianças acima de 13 anos e implantes de marcapassos, 
dentre outros do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP.   

3. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

O Estado de Rondônia é pleno da atenção à saúde no âmbito das políticas públicas 
de saúde inserida no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo de sua responsabilidade a garantia do 
acesso da população usuária aos serviços das Unidades de Saúde em condições de justiça, 
usando–se os princípios constitucionais de equidade e igualdade, às ações de saúde de média e 
alta complexidade, frente aos demais contribuintes deste país. 

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro é referência para o Estado no atendimento de 
Alta Complexidade Cardiovascular. As doenças cardiovasculares constituem atualmente um grave 
problema mundial de saúde. No Brasil, este grupo de doenças é a primeira causa de óbito, tendo 
alta prevalência nas internações. Em Rondônia, esses dados não são diferentes, também 
apresenta um alto índice de internações por doenças do aparelho circulatório. 

O Serviço de Cirurgia Cardíaca realiza os procedimentos de: Revascularização do 
Miocárdio, Troca de válvula mitral e aórtica, Correção de aneurisma de aorta torácica, Correção de 
cardiopatias congênitas em adultos e crianças acima de 13 anos e implantes de marcapassos., 
dentre outros 

Contudo, o abastecimento regular do estoque do almoxarifado de materiais 
consumíveis é necessário para atendimento quando da realização dos serviços de Cirurgia 
Cardíaca. Sendo de suma importância manter em estoque, por se tratar de materiais 
fundamentais e essenciais aos serviços de Cirurgia Cardíaca e a falta destes, acarretará atrasos nos 
cronogramas de atendimento aos pacientes. 

Assim esta unidade hospitalar pode então atender os pacientes que antes eram 
encaminhados para tratamento fora do domicilio (TFD), ou para clínicas particulares (via 
Ministério Público) gerando um custo muito elevado para o Estado. Com a aquisição dos materiais 
pela Secretaria de Saúde e a estruturação e organização da equipe médica e auxiliar necessária 
para a realização desses procedimentos, diminuiu muito os custos com TFD e mandatos judiciais. 
Na grande maioria dos casos diminui o tempo de permanência do paciente na unidade hospitalar 
ou a necessidade de cirurgia. 

O investimento em materiais fazem com que a melhora no atendimento e na 
assistência aos pacientes seja constante. 
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O quantitativo solicitado no processo em epígrafe foi boseado no número de 
procedimentos realizados por mês nesta unidade hospitalar, foi encaminhado ainda a lista de 
espera de pacientes que estão aguardando o material para realização de procedimentos 
oferecidos pelo Núcleo de Cardiologia/HBAP em anexo (8056401). 

É notório que houve um aumento drástico e significativo da população do estado 
de Rondônia, em virtude das construções de 2 (duas) usinas de geração de energia de grande 
porte, construção das pontes sobre o rio madeira e inúmeras grandes obras (verticalização do 
setor urbano e de moradia) no setor da construção civil; 

Outros pontos que merecem destaque é o que relata sobre a Organização da 
Rede Estadual de Atenção a Saúde (7370066) que demonstra as ações a serem tomadas no 
âmbito da organização em rede, abrangendo características tanto na qualidade do atendimento, 
como na estrutura, no sentido de aumentar o número dos atendimentos aos usuários SUS/RO, 
uma vez que as análises destes cenários possam demonstrar e contemplar também a aquisição 
dos insumos/materiais hospitalares, sendo um dos objetivos propostos neste Projeto Básico. 

Considerando ainda o Anuário Estatístico do DETRAN/RO (7370121) que 
demonstra as demandas mais recorrentes no que tange os acidentes e sinistros relacionados ao 
trânsito, bem como, comprovam o aumento nos índices de acidentes, ano a ano em nosso estado. 

Considerando a Resolução CIB/RO nº. 16/2013 (7370041), que registra 
a Pactuação, a habilitação e qualificação de 21 novos leitos no Hospital de Base Ary Pinheiro. 

E ainda o Relatório Anual de Gestão SESAU/RO 2018 (7370084), que demonstrar 
os investimentos, ações, os números, serviços e avanços em todas as áreas, setores, serviços e 
unidades de saúde, alcançados nos referidos anos. 

Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as 
aquisições públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93, sendo 
destacada por diversos juristas pátrios. 

            A adoção do Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de 
Artigos Médicos Hospitalares, sob sistema de comodato, visando atender demanda do Setor de 
Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses,  
enquadra-se no Decreto Estadual n° 18.340/2013 , artigo 3, inciso I, in verbis: 

" Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes, com maior celeridade e transparência". 

              O SRP permite a atualização periódica do conteúdo da Ata de Registro de 
Preços, ou seja, permite realizar procedimentos  visando adequação dos preços registrados; 
inclusão de novos itens, de novos beneficiários e alteração quantitativa. 

              Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a 
necessidade do registro de preços para pretensa aquisição de insumos cardíacos com comodato 
de equipamentos visando atender a demanda de procedimentos de Revascularização do 
Miocárdio, Troca de válvula mitral e aórtica, Correção de aneurisma de aorta torácica, Correção de 
cardiopatias congênitas em adultos e crianças acima de 13 anos e implantes de marcapassos, 
dentre outros, dos pacientes do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 
(doze) meses. 

3.0.1. Da  compra através de  Registro de Preços (Caso não seja esse item deverá ser suprimido)  

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=9146784&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=c6a1c756a865327a7facac73f254c98b4d735844ee1a46726e57450aebb6f592
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8383704&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=525b61086f97ceef9ccf59d0ef08d564602abcdbad45658a9a0dca2e99d0effd
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8383765&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=bd771deb9be6bae599f15c6894b1753a4eb6044e841638453d439e97500a43ad
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8383678&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=5ef5b8192a11c782dfe51e692dd2d53f4e8e4030392955dbe106c7b3a5a0334c
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8383723&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=1ebf550e58c876c1d41285a62abf82d0f9cf42fe1af3f10f86b929eaf4105a05
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Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as 
aquisições públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 8.666/93. 

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 
contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é maximizar 
o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato 
administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, 
qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. 

Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado, pois não há 
obrigatoriedade da contratação e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando 
houver a necessidade. 

A adoção do Sistema de Registro de preços para futura e eventual aquisição do 
objeto deste Termo de Referência, enquadra-se no Decreto Estadual n° 18.340/2013, artigo 3, 
inciso I. 

"Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes, com maior celeridade e transparência". 

Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do 
registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência conforme 
discriminação e quantitativos estabelecidos. 

4. DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 

4.1. Local e horário de entrega do material: 

4.1.1. A primeira entrega dos materiais deverá ocorrer conforme solicitação da Unidade de 
Saúde,  com indicação do quantitativo, no prazo máximo de 30 dias após o 
recebimento da nota de empenho/assinatura do termo contratual, de acordo com as 
especificações descritas no anexo I. As entregas serão parceladas na medida que forem 
sendo solicitadas pela Unidade, as quais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, no CAF II, conforme descrito no item 4.1.2. 

O prazo deverá ser cumprido na íntegra para que não haja paralisação nos serviços 
e atrasos nas escalas de cirurgias. 

4.1.2. Do Local: 

A entrega dos materiais deverá ser efetuada na Central de Abastecimento 
farmacêutico – CAF II:  Rua: Aparício de Morais nº. 4378  Bairro - Setor Industrial, - Telefone: (69) 
3216–5759 - Porto Velho, Rondônia. O expediente é de segunda a sexta, das 7:30 as 13:30 horas. 

4.1.3. Dos Equipamentos: 

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
a emissão do empenho/assinatura do termo contratual, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - 
HBAP, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira nº. 3766, Bairro Industrial Porto Velho-RO. 
O expediente é de Segunda a Sexta, das 7:30h as 13:30h. 

4.2. Prazos/Cronograma: 

4.2.1. O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado. Deverão ser 
observadas as disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93; 
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4.2.2. A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Unidade de Saúde com 
definição da quantidade e especificação do material (com tamanho) no prazo de até 30 
dias após emissão da Nota de Empenho. 

4.3. Do Recebimento do objeto: 

4.3.1. Será realizado pela Comissão de Recebimento devidamente nomeada pela Secretaria 
Estadual de Saúde conforme artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” e artigo 2°, Lei Federal 
8.666/93: 

a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo 
de até 10 (dez) dias para efeito de posterior verificação da conformidade 
dos produtos com as especificações. O recebimento supra referido dar-se-á 
através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega; 

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de 
observação, que não poderá exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente 
justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e 
consequente aceitação; 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do material, nem ético profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou 
instrumento contratual. 

4.3.2. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de 
forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a 
notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e 
suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação; 

4.3.3. A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for 
recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos 
ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste 
instrumento e seus anexos; 

4.3.4. As embalagens deverão ser adequadas para armazenagem de maneira que garanta a 
integridade dos itens; 

4.3.5.  Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os 
materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente 
com antecedência de mínimo 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente 
previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada 
ao Secretário de Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação 
do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da 
efetiva notificação; 

4.3.6. Depois de esgotado o(s) prazo(s) concedido(s) esta SESAU/RO, aplicará a multa por atraso 
na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre o valor empenhado, e, entendendo 
necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93, art. 86 a 88; 

4.3.7. O produto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas e demais 
disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações 
pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito por esta 
Secretaria; 
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4.3.8. Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de 
reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens 
originais de seus fabricantes. 

4.4. Local de utilização do objeto: 

4.4.1. Os materiais serão utilizados no: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Avenida 
Governador Jorge Teixeira, n° 3766, Bairro Industrial, Porto Velho/RO - Telefone: (69) 
3216-5746. 

4.5. Vigência contratual: 

4.5.1. O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado. 

4.5.2. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as 
disposições contidas no art. 15, parágrafo 3°, inciso III da Lei 8.666/93. 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas com a execução dos serviços correrão neste exercício previsto no PPA 
2016-2019 por conta da seguinte programação orçamentária: 

Fonte: 0110; 

Programa Atividade: 4009; 

Elemento de Despesa: 33.90.30 

6. DA APRESENTAÇÃO 

6.1. Dos materiais: 

6.1.1. A apresentação dos materiais/produtos deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 

6.1.2. Deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes do respectivo 
Termo de Referência; 

6.1.3. Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de 
reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens 
originais de seus fabricantes; 

6.1.4. As embalagens deverão conter as respectivas especificações técnicas dos mesmos e as 
informações concernentes aos seus fabricantes ou importadores, estar em consonância 
com as normas da ANVISA, ABNT, INMETRO e etc; 

6.1.5. Os materiais deverão ser indiscutivelmente  “novos”. 

6.2. Dos equipamentos: 

6.2.1. Os equipamentos a serem cedidos deverão ser novos, está em linha de fabricação, não se 
tratando de protótipo nem de sistema em fase de obsolescência. 

6.2.2. Os equipamentos deverão permanecer no Hospital de Base durante o período da 
contratação disponibilizados pela empresa vencedora do certame licitatório. 

6.2.3. Os equipamentos deverão funcionar com carga de energia elétrica cuja voltagem esteja 
compreendida entre 220/380 volts. 
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6.2.4. A instalação e/ou montagem e desmontagem necessária dos equipamentos e acessórios, 
serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para a administração. 

6.2.5. A licitante vencedora responsabilizar-se-á pelo suporte técnico, consultoria necessária 
para implementação do mesmo, como treinamento dos profissionais que irão manusear o 
equipamento,  bem como a manutenção plena, sem qualquer tipo de ônus para o Hospital 
de Base e assistência técnica integral (incluindo peças e mão-de-obra). 

6.2.6. Da Disponibilização em Comodato de Equipamento:        

6.2.6.1. A empresa vencedora deverá disponibilizar o material de consumo juntamente com os 
equipamentos em comodato necessários à sua utilização conforme item solicitado, de 
forma que, cada material de consumo será destinado a um equipamento específico, 
conforme descriminado abaixo: 

ITENS 01 AO 31  A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ OFERECER EM SUA PROPOSTA O SEGUINTE 
EQUIPAMENTO: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 

  
01 

  
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 
*Máquina de Circulação Extracorpórea: equipamento que incorpora um módulo 
Arterial, dois módulos aspiradores, um modulo cardioplegia – aspiradores ,e um 
modulo circulador de água com controle eletrônico de temperatura. O módulo Arterial 
e uma bomba peristáltica de duplo rolete com fluxounidirecional, a caçapa e as chaves 
de acionamento são montadas no mesmo plano vertical, o ajuste de oclusão do tubo e 
feito independentemente de roscas do tipo sem fim que se afastam por meio de duas 
porcas de acionamento manual, situadas uma em cada braço do rolete ,com diferentes 
fluxos que podem serem obtidos usando varias velocidades do motor , o motor de um 
quarto de CV permite rotações desde 5 a ate 200 RPM. No painel de controle poder 
ser ajustada a velocidade da bomba e feita a monitorização tanto da velocidade em 
(RPM) quanto do fluxo sanguíneo em (litros por minutos). O modulo aspirador e uma 
bomba peristáltica de duplo rolete com fluxo unidirecional, o ajuste de oclusão do 
tubo e feito independentemente por meio de uma rosca do tipo sem fim situada na 
lateral de cada rolete. O motor de um oitavo CV prove rotação aos roletes de 5 a 200 
RPM, com leitura microprocessada. O módulo circulador e usado para aquecer e 
esfriar a água que circula no oxigenador, onde se processa a troca de calor, possui 
reservatório de 5 litros, uma resistência 0de 2,0 KW e uma bomba d’água de 120W. O 
desvio do fluxo da água pra a resistência elétrica (no aquecimento), ou para o 
reservatório d’água ( no resfriamento ), e feito por uma válvula de acionamento 
manual por meio uma alavanca situada na caixa do equipamento a direita do 
operador. Possui alimentação de 220 VCA – 50-60HZ seu consumo 2000W, com faixa 
de temperatura do trocador de calor de 1 a 42  graus celsius com ajuste continuo e 
fluxo da bomba d’água de 20 -1-MIN comutação água quente-água fria por válvula 
manual , seu reservatório 5 litros ,modulo arterial- RPM  0 a 200, L-MIN 0.0 a 8.0 ( tubo 
um meio ), modulo aspirador- cardioplegia – RPM 0 A 200 , L-MIN 0.00 a 1.80 ( tubo 
três oitavo ) com peso aproximado de 66 KG, incluindo o seguintes equipamentos; 
*Sensor Retal de Temperatura: Constituído de cabo termoplástico blindado 
internamente, conector de 5 vias com terminais dourados e pastilhas do PT-100, de 
reduzido tamanho, o que proporciona mais velocidade nas medições. Sua escala 0-

  
01 
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70C, seu comprimento de 3 metros, esterilizado de óxido de Etileno. 
*Termômetro Clínico Digital: é composto de um circuito elétrico, visor e bateria de 
alimentação. É indicado para medir temperatura fisiológica possui bateria alcalina de 
9VDC e escala de 0- 70 graus Celsius, sua resolução 0,1 graus Celsius, seu peso de 
aproximadamente 374 gr, incluindo presilha.  
  

PARA O ITENS 32 E 33 A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ OFERECER EM SUA PROPOSTA O 
SEGUINTE EQUIPAMENTO: 

02 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 
Aparelho de Contrapulsação Intra-Aórtica: para assistência a pacientes adultos e 
pediátricos para uso em Salas de Cirurgia, Unidades de Terapia Intensiva e Laboratórios de 
Cateterismo com, Software CardioSync II - em português – com automatização na 
assistência ao paciente inicialização rápida com acionamento de apenas um botão Tela 
eletro-luminiscente de alta resolução, destacável tipo laptop, permitindo operação com 
controle remoto, visibilidade em ângulo frontal até 140º, inclinável até 180º e giratória em 
330º, Apresenta na tela as curvas de monitoração do eletrocardiograma (ECG), pressão 
invasiva e pressão interna do cateter em display de alta definição e contraste, assim como 
quantidade disponível de hélio e horas disponíveis de bateria. Tela de ajuda para cada 
mensagem – em português - de alarme ou aviso. Sistema de isolamento do paciente (Filtro 
Eletrocirúrgico). Reconhecimento de marca-passo. Equipado com doppler ultra-sônico, 
original de fábrica, dispensando aquisição de terceiros. Impressora térmica com 48mm de 
largura, com capacidade de imprimir dois canais simultâneos selecionáveis entre curvas de 
ECG, pressão arterial e pressão do balão. Impressora com possibilidade de impressão das 
tendências das últimas 8 horas com indicação da freqüência cardíaca, pressão sanguínea 
(pressão diastólica, sistólica, média e aumento diastólico). Modem para telemetria e 
serviços de diagnóstico à distância através do software PC-IABP, permitindo ajustes desde 
pontos remotos. Console compacto, destacável para transporte, versátil, com bateria para 
autonomia até 2,25 hs. Capacidade para ECG com 12 derivações, inclusive I, II, III, AVR, 
AVF,V. Amplificador do sinal de ECG, com ganho variável e resposta em freqüência de 0,5 
até 12Hz(-3dB). Capacidade de trigger pelo sinal de ECG. Capacidade de trigger utilizando o 
sinal de marca-passo A, V e A-V. Proteção contra descarga de desfibriladores até 360 
joules. Taxa de assistência ao paciente de 1:1, 1:2 e 1:3. Tecnologia contra falhas de 
derivação com alerta sonoro. Acionamento por pressão automatizado e supervisor 
autotemporizador avançado R-Trac. Montado sobre suporte com rodas frenáveis e 
bloqueio de giro nas duas rodas frontais. Único no mundo a oferecer a terapia de 
contrapulsação pediátrica. Remove e elimina os condensados do sistema de gás hélio no 
cilindro. Funciona em rede elétrica 127/220 Vac trifásica com freqüência de 60Hz, com 
seleção automática. Sistema de detecção de sangue no equipamento. Software de 
diagnóstico técnico, reduzindo tempo nas ações corretivas, não requerendo abertura do 
equipamento ou uso de computador externo. Adapta-se às mudanças de freqüência e 
ritmo cardíaco do paciente.O autosincronizador detecta as variações no ritmo cardíaco 
ajustando automaticamente a otimização da assistência ao paciente. Sincronismo 
automatizado R-Trac, reconhecimento automático de fibrilação atrial com ajuste da 
sincronização de desinflação imediata na onda R e reavaliação automática da 
temporização. Acionando os rápidos recursos pneumáticos, fornece um suporte 
ventricular preciso e confiável, melhorando a ampliação e descarga do ventrículo esquerdo 
sobre uma ampla gama de distúrbios de ritmo com Doppler Ultra sônico, Cabo de ECG de 5 

01 
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vias, Cabo de Sinal Externo Analógico, Manual do Operador, Três cilindros de gás Hélio, 
Seringa de 60 cc, Manual de manutenção, com diagramas, esquemas eletrônicos e demais 
documentos técnicos ou mídias eletrônicas, mais softwares necessários para diagnóstico e 
manutenção. 

PARA O ITEM 34. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ OFERECER EM SUA PROPOSTA O SEGUINTE 
EQUIPAMENTO: 

03 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 
Módulo Bomba Centrífuga 
Módulo de controle eletrônico para bomba centrífuga, composto por motor sem escovas 
embutido no console, fluxômetro fixo; Painel de controle com visualizações de rotação da 
bomba, fluxo sanguíneo, dois cronômetros digitais, status da bateria interna, indicação de 
modo de operação (rede elétrica ou bateria), controle de rotação, ajuste de alarmes de 
fluxo mínimo e máximo, alarme de driver, alarme de sensor de fluxo, botão para zerar o 
sensor de fluxo; Possuir bateria interna, alimentação 220VCA, 50/60Hz, consumo máximo 
de 200W, rotação do motor de 0 a 5000 rotações por minuto, fluxo de 0 a 10 litros por 
minuto, gabinete em aço inoxidável; Acionador Manual de Emergência, com visor digital 
de rotação e suporte com rodízios. 

01 

PARA OS ITENS 74 AO 79. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ OFERECER EM SUA PROPOSTA O 
SEGUINTE EQUIPAMENTO: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 

04 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: 
Equipamento para programar e monitorar os marca passos e Cardioversores  – 
Desfibriladores implantáveis com dimensões de 320-130-410mm , peso de 
aproximadamente 7,5Kg, modulo de operação com dimensões 320-70-270mm , 
bateria NiMH com autonomia de 1,5 horas , tela LCD colorida com resolução de 
800x600 pixels SVGA ,grau de proteção ECG, contra efeitos decorrentes da descarga de 
desfibrilação, eletrodos de 3 Einthoven , freqüência de amostra ECG de 500...1000Hz , 
função miniclinic freqüência , intervalo, largura de pulso e intervalo AV, com cabeçote 
de programação PGH com dimensões de 145-98-42mm,cabo aspiral de conexão de 2,3 
m, Docking Station com dimensões 275-90-320mm, tensão elétrica de alimentação de 
85 a 264 VAC, freqüência de operação de 47 a 63 Hz ,com tempo carga  de bateria, CD 
ROOM , Impressora,com método de impressão térmica em papel especial ,sua 
resolução de 8 pontos por milímetros com velocidade do papel de 5 a 50mm por 
segundos . 

01 

6.2.6.2. Para os ITENS 01 ao 31 a empresa vencedora deverá disponibilizar um profissional 
Perfusionista que é o profissional treinado e capacitado no intuito de  treinar o agente 
público nomeado para este Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro"-HBAP/RO, para operar os 
maquinários de  circulação extracorpórea, seleção dos dispositivos descartáveis em 
cirurgias torácicas e cardíacas, sendo o responsável  pela manutenção das atividades vitais 
do organismo, durante a realização da devida cirurgia, e também  manter o devido 
funcionamento da circulação sanguínea que no momento está sendo operada pelos 
órgãos artificiais mantendo o paciente em equilíbrio hidro-eletrolítico, hemodinâmico, 
pressórico, sanguíneo. Então deve haver uma cooperação entre ambos,  tornando assim o 
trabalho um grande êxito, enquanto perdurar a vigência da ata de registro de preço; 
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6.2.6.3. Para os ITENS 74 ao 79, a empresa vencedora deverá disponibilizar um técnico 
responsável para acompanhar o cirurgião em cada procedimento: 

6.2.6.4. Os equipamentos a serem cedidos deverão ser novos, estar em linha de fabricação, não se 
tratando de protótipo nem de sistema em fase de obsolescência. 

6.2.6.5. Os equipamentos deverão permanecer neste Hospital de Base durante o período da 
contratação disponibilizados pela empresa vencedora do certame licitatório. 

6.2.6.6. Os equipamentos deverão funcionar com carga de energia elétrica cuja voltagem esteja 
compreendida entre 220/380 volts. 

6.2.6.7. A instalação e/ou montagem e desmontagem necessária dos equipamentos e acessórios, 
serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para a administração. 

6.2.6.8. A licitante vencedora responsabilizar-se-á pelo suporte técnico, consultoria necessária 
para implementação do mesmo, como treinamento dos profissionais que irão manusear o 
equipamento,  bem como a manutenção plena, sem qualquer tipo de ônus para o Hospital 
de Base e assistência técnica integral (incluindo peças e mão-de-obra). 

6.2.7. Da Manutenção e Chamado Técnico dos Equipamentos: 

Quando da manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos a contratada 
deverá fornecer cronograma junto ao setor competente, a fim de evitar descontrole no 
cronograma de realização das cirurgias devidamente programadas. O técnico responsável pela 
manutenção deverá comunicar o setor responsável com antecedência mínima de 3 (três) dias, 
para as possíveis programações dos serviços. 

Deverá ser sanada a correção de possíveis problemas detectados no equipamento 
durante a execução dos serviços no prazo máximo de 12 (doze) Horas, da notificação por telefone 
ou e-mail da data de solicitação e colocá-lo em uso dentro do prazo igual, contado do início da 
correção dos problemas caso não seja possível corrigi-lo no prazo máximo de 3 (três) dias, deverá 
ser providenciada a imediata substituição do equipamento locado por outro de característica igual 
ou similar, não sendo admissível a substituição por equipamento com produtividade e ano inferior 
ao contratado, no prazo máximo de 08 (oito) dias. 

7. DO PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal 
emitida em 02 (duas) vias pela contratada acompanhadas das devidas requisições que deram 
origem ao fornecimento, devendo conter no corpo da mesma: 

a) a descrição do objeto; 

b) o número do Contrato e número da Conta Bancária da empresa vencedora do 
certame licitatório. 

No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 
documentação, a Administração Pública poderá pagar apenas a parcela na controvertida no prazo 
fixado para pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobrança, as partes 
controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administração Pública terá o prazo de 
até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento devidamente 
atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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O prazo para pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração, 
será de 30 (trinta) dias corridos. 

Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência 
contratual. 

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo. 

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administração, a seu 
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que 
considerar indevida. 

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não 
instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no 
órgão. 

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos à Contratada.  

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – 
SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos 
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Trabalhistas – CNDT podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos. As certidões também podem 
ser as Positivas com Efeito de Negativa. 

  

8. DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA 

É vedada a subcontratação, cessão e transferência total ou parcial de quaisquer 
direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato, por parte da Contratada. 

9. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

Fica vedada a participação de empresas sob a forma de consórcio, tendo em vista 
o objeto da licitação não ser de grande porte, complexo tecnicamente, e tampouco 
operacionalmente inviável de ser executado por apenas uma empresa, portanto, não é o caso da 
aplicação do art. 33, da Lei Federal N. 8.666/93. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Habilitação Jurídica 

Para os ITENS 35 ao 47, 59 ao 64, 71 ao 74. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

"Conforme Orientação Técnica Nº 001/2017/GAB/SUPEL, de 14 de fevereiro de 
2017, Art. 3º, Inciso I: Para valores estimados de até 80.000,00 (oitenta mil reais), fica 
dispensada a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica". 

  Para os ITENS 32,33,34, 48 ao 53, 54 ao 58, 65 ao 70, 75 ao 79. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

 a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo: 

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) 
que em sua individualidade ou soma, contemple a entrega de produtos condizentes com o 
objeto desta licitação. 

a.2. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, 
endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, 
telefone, etc.), além da descrição do objeto. 

a.3. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado 
dever ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração 
emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. 
(Orientação técnica número 001 e 02/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017) 

a.4. E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de 
firma em cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei 
Federal 8.666/93, para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios 
de atendimentos, quais sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de 
empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, 
o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e 
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atendimento da finalidade do Atestado.(Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 
14/02/2017). 

10.1.1. Para os ITENS 01 ao 31. 

Solicitamos que seja considerada as seguintes explanações: 

a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração (ões) de 
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o 
desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características com o objeto 
da licitação, conforme delimitado abaixo: 
a.1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma, contemple a entrega de produtos condizentes com o objeto desta 
licitação. 
 
a.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(os) atestado(s) que em sua 
individualidade ou soma comprove que a empresa licitante entregou no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos itens em que a empresa apresentar proposta. 
 
a.3. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, 
telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), 
além da descrição do objeto e quantidade expressa em unidade ou valor. 
 
a.4. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do 
emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa 
de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica nºs 
01 e 02/2017/GAP/SUPEL de 14/02/2017) 
 
a.5. E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em 
cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 
8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de 
atendimentos, quais sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de 
empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, 
o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e 
atendimento da finalidade do Atestado. (Orientação técnica nºs 01 e 02/2017/GAP/SUPEL de 
14/02/2017). 

10.2. Qualificação Técnica 

O licitante deverá apresentar cópia da Publicação no Diário Oficial da União do 
registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde ou comprovação emitida via Internet 
através do site oficial da ANVISA e registro nos demais órgãos pertinentes, conforme preconiza o 
manual de Licitações emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária disponível no endereço 
eletrônico:  http://www.anvisa.gov.br/divulga/cartilha_licitacao.pdf, bem como disponibilizar a 
Nota Fiscal do Bem cedido em comodato contendo quantitativo, descritivo do equipamento, 
número de série e demais informações que facilitem o controle. Serão analisados no recebimento 
do objeto: a integridade do material, embalagens e esterilidade, ou seja, critérios visuais externo. 

Os equipamentos deverão atender as exigências do INMETRO através da NBR IEC 
60601-1 e 60601-2 (Certificação de Equipamentos para a Saúde). 

10.3. Qualificação Econômico Financeira  

http://www.anvisa.gov.br/divulga/cartilha_licitacao.pdf
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a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n°. 11.101/05 (recuperação 
judicial, extrajudicial e falência) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 
(noventa) dias caso não conste o prazo de validade. 

a.1). Na hipótese de apresentação de Certidão Positiva de recuperação judicial, o 
(a) Pregoeiro verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial homologado pelo 
juízo, conforme determina o art.58 da Lei 11.101/2005. 

a.2) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de 
recuperação judicial, a licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de viabilidade 
econômica. 

b) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de 
Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado 
ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui 
Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes 
constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do item que o 
licitante estiver participando. 

b.1) No caso do licitante classificado em mais de um item, o aferimento do 
cumprimento da disposição acima levará em consideração a soma de todos os valores referencias; 

b.2) Caso seja constatada a insuficiência de patrimônio líquido ou capital social 
para a integralidade dos itens em que o licitante estiver classificado, o Pregoeiro o convocará para 
que decida sobre a desistência do(s) item (ns) até o devido enquadramento a regra acima 
disposta; 

b.3) As regras descritas nos itens b.1 e b.2 deverão ser observadas em caso de 
ulterior classificação de licitante que já se consagrou classificado em outro item (ns) . 

10.4. Regularidade Fiscal, Trabalhista e FGTS  

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas do MF (CNPJ/MF) 

Certidão de Regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais 

Certidão Negativa de Tributos Municipais 

Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90) 

Certidão de Regularidade /INSS (Lei 8.212/91 ) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) 

11. DAS OBRIGAÇÕES  

11.1. Da Contratante 

11.1.1. Promover através da comissão nomeada, o acompanhamento e a fiscalização da entrega 
dos produtos sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando as falhas detectadas e 
comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte daquela; 

11.1.2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
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11.1.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho do objeto 
desta contratação; 

11.1.4. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos 
estabelecidos neste Termo de Referência. 

11.1.5. O órgão requisitante deverá solicitar em cada liberação de ordem de fornecimento e 
posterior nota de empenho, um quantitativo mínimo de 1.000 (um mil) unidades. 

11.2. Da Contratada/Fornecedor 

11.2.1. Além das exigidas em Lei 8.666/93, deverá: 

11.2.2. Fornecer o objeto deste Termo de Referência à CONTRATANTE, nas condições, prazos e 
especificações estipulados neste instrumento, responsabilizando-se pela qualidade do 
objeto; 

11.2.3. Os materiais entregues deverão ser de primeira qualidade, novos e em perfeito estado; 

11.2.4. Os materiais que não atenderem exigências deste edital não serão aceitos, devendo ser 
substituídos imediatamente. 

11.2.5. Responder pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 

11.2.6. Não promover substituição do produto empenhado, sem anuência expressa da 
contratante; 

11.2.7. Entregar os produtos pelo preço apresentado na proposta final da Contratada; 

11.2.8. Obedecer a especificações técnicas do produto constantes no presente Termo de 
Referência; 

11.2.9. Entregar os produtos em embalagem íntegra, sob pena de rescisão do ajuste, 
independentemente das combinações legais cabíveis; 

11.2.10. Emitir e encaminhar Nota Fiscal do Material devidamente preenchida; 

11.2.11. Responsabilizar-se pela substituição do produto entregue, impossibilitado de uso 
devido, perda ou deterioração de suas características, devendo ser trocados no prazo 
máximo a ser determinado pelo setor competente, contados a partir de comunicação 
formal do responsável. O ônus de todas as despesas decorrentes da efetivação da troca 
será da Contratada; 

11.2.12. A licitante vencedora obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

11.2.13. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto ou de 
quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por parte da 
Contratada. 

11.2.14. Zelar pela perfeita execução do fornecimento, devendo as falhas que por ventura 
venham a ocorrer serem sanadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis. 

11.2.15. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento. 
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11.2.16. Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em 
tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro; 

11.2.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei. 

11.2.18. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quando for 
constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto 

11.2.19. A empresa deverá disponibilizar nas dependências do Almoxarifado Central: Av. Rio 
Madeira, 603 - Bairro Lagoa – Porto Velho/RO, os dias de funcionamento são de segunda a 
sexta – feira, sendo de 07h30min às 13h30min, os materiais conforme especificações do 
Anexo I e Anexo II deste Termo de Referência. 

11.2.20. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parte inadimplida. 

Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente 
ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplida. 

A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFIMP. 

A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada 
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 
(cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 
não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus 
dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, 
ainda a Administração proceder à cobrança judicial. 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 
Administração. 

De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se 
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
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que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 

A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando 
se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) 
para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, 
após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo. 

São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005: 

Inexecução total ou parcial do contrato; 

Apresentação de documentação falsa; 

Comportamento inidôneo; 

Fraude fiscal; 

Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que 
possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados 
à administração ou a terceiros. 

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com 
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações 
previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA* 

1.   
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

06 
4,0% por 
dia 

2.   
Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; 
por ocorrência. 

06 
4,0% por 
dia 

3.   
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 
unidade de atendimento; 

05 
3,2% por 
dia 

4.   
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

05 
3,2% por 
dia 

5.   
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência; 

04 
1,6% por 
dia 

6.   
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência. 

02 
0,4% por 
dia 
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7.   
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 
Cartão/ equipamento/software; por ocorrência. 

02 
0,4% por 
dia 

8.   
Manter credenciamento ou descredenciamento de 
estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do 
Contrato, por ocorrência(s); 

01 
0,2% por 
dia 

9.   

Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos 
credenciados por si, dos motivados por conta própria ou 
encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e 
por estabelecimento; 

01 
0,2% por 
dia 

Para os itens a seguir, deixar de: 

10.   
Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo 
estipulado; por dia e por ocorrência. 

06 
4,0% por 
dia 

11.   

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, 
assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução deste contrato; por dia e por 
ocorrência; 

05 
3,2% por 
dia 

12.   
Efetuar a restauração do sistema e reposição de 
equipamentos danificados, por motivo e por dia; 

04 
1,6% por 
dia 

13.   
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo 
que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 
0,8% por 
dia 

14.   
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

03 
0,8% por 
dia 

15.   
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este 
Contrato; por serviço, por ocorrência. 

02 
0,4% por 
dia 

16.   

Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos 
credenciados, em numero mínimo, treinamento, suporte e 
demais necessários à realização dos serviços do escopo do 
contrato; por ocorrência. 

02 
04% por 
dia 

17.   
Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua 
culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc. 

02 
0,4% por 
dia 

18.   
Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por 
tipo e por ocorrência; 

02 
0,4% por 
dia 
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19.   
Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede 
credenciada, por estabelecimento e por dia; 

01 
0,2% por 
dia 

20.   
Credenciar estabelecimento por proposta própria ou 
encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por 
dia; 

01 
0,2% por 
dia 

21.   
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 
por ocorrência. 

01 
0,2% por 
dia 

22.   
Substituir funcionário que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por 
funcionário e por dia; 

01 
0,2% por 
dia 

23.   
Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede 
credenciada, por ocorrência e por dia. 

01 
0,2% por 
dia 

     "* incidente sobre a parte inadimplida do contrato".  

 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução 
total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos 
que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a 
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade 
competente, conforme prejuízo auferido. 

 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais. 

 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

13. DA VIGÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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O prazo de vigência do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a 
partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado, observadas as 
disposições contidas no art. 15,§ 3°, III da Lei Federal 8.666/93; 

14. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CASO  

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, será o órgão 
responsável pelos atos de administração, controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços, 
conforme Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013. 

15. DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DO FORNECIMENTO ADICIONAL “CARONAS”  

15.1. De acordo com o Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, durante a sua vigência, a ata 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

15.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de 
registro de preços da Administração Pública Estadual. 

15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecida, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

15.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
dos quantitativos dos itens no instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

15.5. As adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

15.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão. 

16. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

16.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados 
poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

16.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

16.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

16.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

16.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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16.6. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes; 

16.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

16.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do 
item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

17. DA ESTIMATIVA DA DESPESA  

17.1. A pesquisa de preços visando estimativa de preços será oportunamente juntada aos autos 
pela Gerência de pesquisas e cotações de preços/GEPEAP da Superintendência Estadual de 
Compras e Licitações, em atendimento a competência designativa do Decreto Estadual nº 10.538, 
de 11/06/2003. 

17.2. Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo do objeto, a SUPEL deverá reservar até 25% (vinte e cinto por cento) 
por item para a contratação de pequenas empresas ME/EPP, conforme Decreto estadual Nº 
21.675/2017. 

18. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   

18.1. As propostas serão processadas e julgadas pelo menor valor por item; 

18.2. As empresas deverão fornecer folders, encartes, folhetos técnicos ou catálogos dos 
materiais ofertados, onde constem as características dos mesmos, permitindo a consistente 
avaliação dos itens. 

18.3. Todas demais empresas vencedoras deverão apresentar a Cópia da Publicação no Diário 
Oficial da União do Registro do Produto na ANVISA, observando-se a validade. Contudo, existem 
produtos sob regime de Vigilância Sanitária que não são registrados e sim, cadastrados, 
sendo publicada no Diário Oficial da União a Dispensa de Registro destes produtos, devendo ser 
apresentada Cópia desta Publicação (conforme item 3.2, pág. 14, Vigilância Sanitária e Licitação 
Pública). Os equipamentos que não necessitem de registro nem cadastro a empresa deverá 
justificar e comprovar a isenção de registro ou cadastro. 

18.4. Na proposta deverão constar o preço unitário e total para cada item, expressos e moeda 
corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, 
frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente venha ocorrer; 

18.5. Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o 
levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço 
inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes. 

19. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

A Contratada se obriga a aceitar acréscimo ou supressões nas quantidades 
inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo 
como base os preços constantes da (s), diante de necessidade comprovada da Administração. 

CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas 
por este Termo de Referência e seus ANEXOS. 
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O produto ofertado pela CONTRATADA deverá atender ás exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas preconizadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc; 

Demais condições legais, não definidas nesta Justificativa de Compras deverão ser 
adotadas por ocasião do certame licitatório, em observância às normas vigentes, pertinentes a 
compras na Administração Pública. 

21. DOS ANEXOS 

ANEXO I - Especificação, Quantitativo Anual do Objeto e Memória de Cálculo; 
(9298523) 

  

  
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA 
Assessor/HB-GAD. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
ANDRÉIA BORIEZESKA DE SIQUEIRA 
Gerente Financeiro/HB-GAD. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
DR. ARLETO ZACARIAS S. JUNIOR 
Chefe Serv. Cirurgia Cardiaca/HBAP 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Aprovado por: 
  
Ailton Wanderley De Andrade 
Diretor Geral Adjunto do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB. 
  
RAQUEL GIL COSTA 
Diretor Geral do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB 
  

Autorizo na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 
8.666/93, aprovo, declaro e dou fé no presente Termo de Referência e anexos, as laudas deste. 

  

FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO 

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10521189&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000765&infra_hash=46a248bc26f199992a1165c424bbf3cd2458e7da82825af04fadbb22b477b387
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Secretário de Estado da Saúde de Rondônia 

SESAU-RO. 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO 

   

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Conjunto de tubos para circulação extra-corpórea – composto por jogos de tubos de 
PVC, conectores e acessórios constituídos por materiais de grau médico, atóxicos, 
biocompatíveis e apirogênico. 

Conjunto 96       

2 CONECTOR EM Y ¹/4X¹/4X¹/4 UND 96       

3 

Oxigenador de membrana adulto - consiste de reservatório rígido de sangue venoso, 
trocador de calor e trocador de gás. Deve conter: conector de entrada do reservatório 
venoso com diâmetro não inferior a ½”; conector de saída do reservatório venoso com 
diâmetro não inferior a 3/8; conector de saída de sangue do trocador de gás não 
inferior a 3/8”;conector de entrada do reservatório de cardiotomia não inferior a 3/8”; 
conector de entrada de drogas/priming do tipo luer lock; conector de recirculação do 
trocador de gás não inferir a ¼”; conector de recirculação do reservatório venoso não 
inferior a ¼”; amostra artéria tipo luer lock;amostra venosa tipo luer lock; conector de 
entrada de gás não inferior a ¼”;conector entrada/saída de água não inferior a ½”; 
conector dos aspiradores não inferior a ¼”, com fluxo de sangue recomendado não 
inferior a 6l/min; com área de membrana medindo 2,3m3; com volume máximo do 
reservatório de sangue venoso não inferior a 3.200ml e pressão máxima da água de 
40Psi.l 

UND 96       

4. 

RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA 4.000 ml, manifaturado em policarbonato com 
tampa rotativa para melhor posicionamento dos conectores, válvula de segurança, 
escala volumétrica e filtro de poliuretano siliconizado revestido por tela de poliéster, 
que possibilita o rompimento de bolhas, filtragem do sangue e preparado para 
drenagem a vácuo. Os componentes são confeccionados com materiais apropriados 

UND 96       
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para aplicações medico-farmaceuticas e esterilizáveis em óxido de etileno. O 
reservatório contém filtro, conector de saída de sangue, conectores de entrada para 
aspiradores, conector de primming rápido, conector de vent/vácuo, vávula de 
segurança, embalagem estéril, apirogênico, com barreira microbiana, acondicionado 
em caixa unitária. 

5. 

Filtro de sangue arterial adulto – filtro FLA para CEC com corpo em acrílico e um 
sistema filtrante de poliéster monofilamentar. Deve conter: conector de entrada/saída 
com diâmetro não inferior a 3/8”, conector da torneira de 3 vias tipo luer lock, com 
capacidade de volume máximo não inferior a 170ml, com capacidade para retenção de 
partículas de até 40 micras, com área de filtragem de 660cm2 e com fluxo máximo de 
6l/min. 

UND 96       

6 

Hemoconcentrador para circulação extra-corpórea adulto - com corpo cilídrico de 
metacrilato, que contém fibras de celulose filtrante coladas ao corpo com 
poliuterano.Deve conter: fibra de acetato de celulose, com diâmetro da fibra não 
inferior a 200micras, espessura de parede não inferior a 15micras, com Priming não 
inferior a 80ml, taxa de ultrafiltração FR de 5,3cc/hr/mmHg, com área efetiva de 
1,1m2, com pressão transmembrana máxima não inferior a 500mmHg e fluxo de 
sangue máximo não inferior a 400mmHg 

UND 96       

7 

Sistema para cardioplegia sanguínea – sistema que permite parada e proteção 
contínua do miocárdio durante cirurgias cardíacas com Circulação Extra-corpórea, em 
que se deseja parada farmacológica, proteção contínua miocárdio e reversão dos 
danos isquêmicos. 

UND 96       

8 

Kit Cânula composto de jogos de cânulas de diferentes formatos: reto, curvo e 
multiperfurados. As cânulas constituem-se de tubos de PVC atóxicos e biocompatíveis, 
conectores retos de acrílico e ponteiras de sucção de PVC, mais acessórios como passa 
fio (em aço inoxidável e tubo de PVC), cordonê, protetores de pinça Kelly (em silicone), 

KIT 96       
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cadarço e tampões rhumel (em polietileno). O Kit Cânula destina-se a canulação 
venosa e arterial em cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Para drenagem 
de sangue venoso para o oxigenador e infusão na aorta do paciente. Deve conter no 
mínimo: 
cânula de drenagem venosa de 1/2" duplo estágio – uma unidade; 
cânula de sucção 1/4" adulto – uma unidade; 
cânula drenagem venosa 3/8" – duas unidades; 
cânula condutora 1/4" – uma unidade; 
cânula condutora 3/8" – uma unidade. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado 

9 
CÂNULA ARTERIAL 18fRX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48       

10 
CÂNULA ARTERIAL 20FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48       

11 
CÂNULA ARTERIAL 22FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48       

12 
CÂNULA ARTERIAL 24FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48       

13 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 14 estéril, apirogênica embalado 
em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
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14 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 16 estéril, apirogênica embalado 
em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       

15 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 18 estéril, apirogênica embalado 
em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       

16 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 20 estéril, apirogênica embalado 
em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       

17 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 22 estéril, apirogênica embalado 
em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       

18 

CÂNULA VENOSA DUPLO ESTÁGIO - A Cânula Venosa de Duplo Estágio reforçada com 
fio de aço inoxidavel, para minimizar o risco de dobramentos, facilitando o manuseio 
da canulação venosa no circuito de Circulação Extracorpórea, permitindo excelente 
drenagem no ato operatório. Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e 
termosselado. 

UND 96       

19 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 28FrX40cm, com conector de 3/8”, Estéril e 
apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       

20 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 30FrX40cm, com conector de 3/8”, Estéril e 
apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       

21 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 32FrX40cm, com conector de 3/8”, Estéril e 
apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       

22 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 34FrX40cm, com conector de 3/8”, Estéril e 
apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
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23 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 36FrX40cm, com conector de 3/8”, Estéril e 
apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       

24 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 18 para circuito de 
CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 10       

25 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 20 para circuito de 
CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 10       

26 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 22 para circuito de 
CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 10       

27 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA 45º SOFT SILICONE TIP 
10FR . 

UND 24       

28 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA 45º SOFT SILICONE TIP 
12FR. 

UND 24       

29 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 08. UND 12       

30 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 12. UND 12       

31 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 18. UND 12       

32 Cateter Balão de Contrapulsação Aórtica Nº 34. UND 24       

33 Cateter Balão de Contrapulsação Aórtica Nº 40. UND 24       

34 BOMBA CENTRÍFUGA DE SANGUE ADULTO,"cônica", de uso UND 96       
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único,descartável,confeccionada em policarbonato, conexão de entrada e saída de 
3/8,com principio de funcionamento de vórtex,deve possibilitar a retenção de bolhas 
no centro,conexão para fluxometro,volume máximo de prime de 80 ml,fluxo de sangue 
0 a 7 litros/minuto,velocidade de rotação 0 a 4500 rpm,pressão máxima de saída de 
1100 mmhg.embalagem unitária,estéril,com dados de identificação,data de 
validade,tipo de esterilização,nº de lote e registro da anvisa. 

35 Bolsa Pressurizada para Pressão invasiva tamanho único. UND 12       

36 

SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - composto de um frasco graduado de PVC 
rígido cristal, tubo de PVC de 1/4" para utilização de vácuo, tubo de 3/8" de 
Latex/Silicone para fazer a conecção com o dreno de tórax. Adulto : frasco de 2 litros. 
Produto apresenta-se estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e 
termosselado. 

UND 192       

37 Cateter de termodiluição Swan-Ganz. UND 1       

38 
CLIP Hemostático de Titâneo puro, tamanho de 4,5mm, com estrias internas piramidais 
que permite ao clip apreender de forma multi-direcional os tecidos, sem danifica-los, 
atraumático. Deve acompanhar o aplicador. 

Cartela 384       

39 

TUBO EXTENSOR RADIAL MACHO- FÊMEA - é composto de um tubo de PVC de 1/8" 
com conexões tipo luer lock para ser utilizado em infusões venosas ou medidas de 
P.A.M., quando o suporte da solução ficar longe do paciente em salas cirúrgicas e UTI. 
O produto apresenta-se estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e 
termosselado. Medidas de 1 metro . 

UND 192       

40 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 21 – estéril e apirogênico.. UND 24       

41 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 23 – estéril e apirogênico. UND 24       
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42 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 25 – estéril e apirogênico. UND 24       

43 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 27 – estéril e apirogênico. UND 24       

44 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 27 - estéril e apirogênico. UND 24       

45 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 29 - estéril e apirogênico. UND 24       

46 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 31 - estéril e apirogênico. UND 24       

47 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 33 - estéril e apirogênico. UND 24       

48 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 19: baixo perfil, baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

49 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 21: baixo perfil, baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

50 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 23: baixo perfil, baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

51 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 25: baixo perfil, baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

52 PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 27: baixo perfil, baixo gradiente, duplo UND 24       
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folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

53 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 29: baixo perfil, baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

54 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 25: baixo perfil , baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

55 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 27: baixo perfil , baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

56 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 29: baixo perfil , baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

57 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 31: baixo perfil , baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

58 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 33: baixo perfil , baixo gradiente, duplo 
folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril e 
apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24       

59 
ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 24 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 

UND 12       
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anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 
pregueamento. 

60 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 26 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 
anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 
pregueamento. 

UND 12       

61 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 28 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 
anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 
pregueamento. 

UND 12       

62 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 30 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 
anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 
pregueamento. 

UND 12       

63 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 32 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 
anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 

UND 12       
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pregueamento. 

64 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 34 - constituído de aço inoxidável 
recoberto por um tubo de silicone revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral 
na cirurgia reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em posição 
anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as comissuras distendidas e 
corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças de tração por meio de 
pregueamento. 

UND 12       

65 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 8mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

66 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 32mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

67 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 30mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

68 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 28mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

69 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 26mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

70 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 24mmX30cm, tipo tubular reto, em tecido 
Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       

71 
Campo cirúrgico auto adesivo, estéril, tamanho não inferior 15x30cm, caixa com 10 
envelope para cirurgia cardiovascular 

UND 96       
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72 
Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico 
hipoalegênico, resistente a água, rayon de viscose e polietileno, adequadamente 
embalado, para atender cirurgia cardíaca 40 x 10 cm. 

UND 96       

73 
Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico 
hipoalegênico, resistente a água, rayon de viscose e polietileno, adequadamente 
embalado, para atender cirurgia cardíaca 9,5 x 8,5 cm 

UND 96       

74 

KIT CABO ELETRODO DE MARCAPASSO TEMPORÁRIO C / INTRODUTOR E CAMISINHA, 
comprimento 110 cm,com revestimento externo de poliuretano,introdutor 7FR, 
revestimento interno condutor e eletrodo de aço inox,valor de impedâncoa 300 1 
1.800 ohms para cabo bipolares, limear de estimulação menor ou igual a 1 volt para 
cabos e eletrodos ventriculares. 

KIT 48       

75 

Marcapasso cardíaco implantável de câmara única, condicional para exames de RNM 
de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação automáticas do 
dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir os seguintes algoritmos: 
controle de captura ventricular e ajuste automático da sensibilidade ventricular. Deve 
possuir telemetria sem fio para a programação do gerador, além de sistema sensor 
para variação da frequencia cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos 
parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir 
a gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a 
transmissão e o monitoramento destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação ventricular, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 

UND 48       
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tipo "peel-away" (PTFE). 

76 

Marcapasso cardíaco implantável de câmara dupla, condicional para exames de RNM 
de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação automáticas do 
dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir os seguintes algoritmos: 
controle de captura atrial e ventricular, ajuste automático da sensibilidade atrial e 
ventricular, além de algoritmos para a redução da estimulação desnecessária de 
ventrículo direito com possibilidade de escolha entre mudança de modo de 
estimulação e variação de intervalo atrio-ventricular. Deve possuir telemetria sem fio 
para a programação do gerador, além de sistema sensor para variação da frequencia 
cardíaca. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas 
intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento 
destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação ventricular, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 

UND 48       

77 Marcapasso cardíaco implantável com ressincronizador, com conexão de ventrículo UND 6       
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esquerdo tipo IS-1 (bipolar), condicinal para exames de RNM de corpo inteiro, com 
capacidade de detecção e programação automáticas do dispositivo para o exame no 
ambiente de RNM. Deve possuir algoritmo para inicialização automática do dispositivo 
com a ativação de programação básica, além de possuir mais de 4 tipos de polaridades 
distintas de estimulação para o ventrículo esquerdo. Possuir algoritmos para o controle 
de captura atrial, ventricular direita e ventricular esquerda, além de possuir telemetria 
sem fio para a programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequencia 
cardíaca que permita modulação por atividades físicas e por atividades de cunho 
mental e emocional. Deve permitir o armazenamento interno dos parâmetros de 
estimulação e sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de 
eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o 
monitoramento destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação ventricular, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação de seio coronário, com conexão do tipo 
IS-1 (bipolar), de fixação passiva, com uso de corticóide, com revestimento interno em 
silicone e externo em poliuretano, comprimentos entre 70 e 100 cm, diâmetro máximo 
de 5F e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
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Sistema de entrega para eletrodo de seio coronário contendo: bainha telescópica com 
revestimento hidrofílico e diâmetro entre 5F e 7F (possibilidade de curvas distintas) , 
ferramenta de corte, fio guia hidrofílico 0.014", cateter balão com lúmen para 
venografia de seio coronário e demais acessórios indispensáveis. 

78 

Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque tipo 
DF-4, condicional para exames de RNM, com capacidade de detecção e programação 
automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos para 
redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em 
temporização de intervalos e baseada em morfologia. Capacidade para deflagrar 
terapias anti taquicardia com extra-estímulos e com choques de capacidades variáveis. 
Choque máximo não inferior a 40 Joules e capacidade para programação de fase de 
onda controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o 
controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a 
programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve 
permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários 
e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados 
remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico de choque de uma mola para estimulação ventricular, com 
conexão do tipo DF-4, de fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento de 
silicone e tratamento externo para melhor deslizamento, comprimentos entre 60 e 70 
cm, diâmetro máximo de 8F e condicional para exames de RNM. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 

UND 12       
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Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 8F 
e 9F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque tipo 
DF-1, condicional para exames de RNM, com capacidade de detecção e programação 
automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos para 
redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em 
temporização de intervalos e baseada em morfologia. Capacidade para deflagrar 
terapias anti taquicardia com extra-estímulos e com choques de capacidades variáveis. 
Choque máximo não inferior a 40 Joules e capacidade para programação de fase de 
onda controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o 
controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a 
programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve 
permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários 
e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados 
remotamente. 

79 

Cardioversor desfibrilador implantável com ressincronizador, com conexão de choque 
tipo DF-4 e conexão de ventrículo esquerdo tipo IS-1 (bipolar), condicional para 
exames de RNM, com capacidade de detecção e programação automáticas do 
dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos para redução de choques 
inapropriados com discriminação de arritmias baseada em temporização de intervalos 
e baseada em morfologia. Deve possuir mais de 4 tipos de polaridades distintas de 
estimulação para o ventrículo esquerdo. Capacidade para deflagrar terapias anti 
taquicardia com extra estímulos e com choques de capacidades variáveis. Choque 
máximo não inferior a 40 Joules e capacidade para programação de fase de onda 
controlada por tempo e controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o 
controle de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a 
programação do gerador. Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve 

UND 6       
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permitir o armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas intracavitários 
e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento destes dados 
remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com conexão do tipo IS-1, de 
fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento interno em silicone e externo 
em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F e 
condicional para exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico de choque para estimulação ventricular, com uma mola, 
com conexão do tipo DF-4, de fixação ativa, com uso de corticóide, com revestimento 
de silicone e tratamento externo para melhor deslizamento, comprimentos entre 60 e 
70 cm, diâmetro máximo de 8F e condicional para exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação de seio coronário, com conexão do tipo 
IS-1 (bipolar), de fixação passiva, com uso de corticóide, com revestimento interno em 
silicone e externo em poliuretano, comprimentos entre 70 e 100 cm, diâmetro máximo 
de 5F e condicional para exames de RNM. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 6F 
e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro entre 8F 
e 9F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha 
tipo "peel-away" (PTFE). 
Sistema de entrega para eletrodo de seio coronário contendo: bainha telescópica com 
revestimento hidrofílico e diâmetro entre 5F e 7F (possibilidade de curvas distintas) , 
ferramenta de corte, fio guia hidrofílico 0.014", cateter balão com lúmen para 
venografia de seio coronário e demais acessórios indispensáveis. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 

ANEXO II DO EDITAL – QUADRO ESTIMATIVO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

MÍNIMO 
PREÇO 
MÉDIO 

PARAMETRO 
UTILIZADO 

(MÍNIMO/MÉDIO) 

SUBTOTAL  
GERAL 

1 

Conjunto de tubos para circulação extra-corpórea – composto 
por jogos de tubos de PVC, conectores e acessórios constituídos 
por materiais de grau médico, atóxicos, biocompatíveis e 
apirogênico. 

UND 96 R$ 685,47 R$ 705,77 MÉDIO R$ 67.753,92 

2 CONECTOR EM Y ¹/4X¹/4X¹/4 und 96 R$ 35,00 R$ 43,20 MÉDIO R$ 4.147,20 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

3 

Oxigenador de membrana adulto - consiste de reservatório 
rígido de sangue venoso, trocador de calor e trocador de gás. 
Deve conter: conector de entrada do nreservatório venoso com 
diâmetro não inferior a ½”; conector de saída do reservatório 
venoso com diâmetro não inferior a 3/8; conector de saída de 
sangue do trocador de gás não inferior a 3/8”;conector de 
entrada do reservatório de cardiotomia não inferior a 3/8”; 
conector de entrada de drogas/priming do tipo luer lock; 
conector de recirculação do trocador de gás não inferir a ¼”; 
conector de recirculação do reservatório venoso não inferior a 
¼”; amostra artéria tipo luer lock;amostra venosa tipo luer lock; 
conector de entrada de gás não inferior a ¼”;conector 
entrada/saída de água não inferior a ½”; conector dos 
aspiradores não inferior a ¼”, com fluxo de sangue 
recomendado não inferior a 6l/min; com   área de membrana 
medindo 2,3m3; com volume máximo do reservatório de 
sangue venoso não inferior a 3.200ml e pressão máxima da 
água de 40Psi.l 

UND 96 R$ 1.301,00 
R$ 

1.553,29 
MÉDIO R$ 149.115,84 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

4 

RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA 4.000 ml, manifaturado em 
policarbonato com tampa rotativa para melhor posicionamento 
dos conectores, válvula de segurança, escala volumétrica e filtro 
de poliuretano siliconizado revestido por tela de poliéster, que 
possibilita o rompimento de bolhas, filtragem do sangue e  
preparado para drenagem a vácuo. Os componentes são 
confeccionados com materiais apropriados para aplicações 
medico-farmaceuticas e esterilizáveis em óxido de etileno. O 
reservatório contém filtro, conector de saída de sangue, 
conectores de entrada para aspiradores, conector de primming 
rápido, conector de vent/vácuo, vávula de segurança, 
embalagem estéril, apirogênico, com barreira microbiana, 
acondicionado em caixa unitária. 

UND 96 R$ 280,13 R$ 298,91 MÉDIO R$ 28.695,36 

5 

Filtro de sangue arterial adulto – filtro FLA para CEC com corpo 
em acrílico e um sistema filtrante de poliéster monofilamentar. 
Deve conter: conector de entrada/saída com diâmetro não 
inferior a 3/8”, conector da torneira de 3 vias tipo luer lock, com 
capacidade de volume máximo não inferior a 170ml, com 
capacidade para retenção de partículas de até 40 micras, com 
área de filtragem de 660cm2 e com fluxo máximo de 6l/min. 

UND 96 R$ 240,78 R$ 251,64 MÉDIO R$ 24.157,44 

6 

Hemoconcentrador para circulação extra-corpórea adulto - com 
corpo cilídrico de metacrilato, que contém fibras de celulose 
filtrante coladas ao corpo com poliuterano.Deve conter: fibra 
de acetato de celulose, com diâmetro da fibra não inferior a 
200micras, espessura de parede não inferior a 15micras, com 
Priming não inferior a 80ml, taxa de ultrafiltração FR de 
5,3cc/hr/mmHg, com área efetiva de 1,1m2, com pressão 
transmembrana máxima não inferior a 500mmHg e fluxo de 
sangue máximo não inferior a 400mmHg 

UND 96 R$ 300,00 R$ 405,37 MÉDIO R$ 38.915,52 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

7 

Sistema para cardioplegia sanguínea – sistema que permite 
parada e proteção contínua do miocárdio durante cirurgias 
cardíacas com Circulação Extra-corpórea, em que se deseja 
parada farmacológica, proteção contínua miocárdio e reversão 
dos danos isquêmicos. 

UND 96 R$ 353,67 R$ 489,01 MÉDIO R$ 46.944,96 

8 

Kit Cânula composto de jogos de cânulas de diferentes 
formatos: reto, curvo e multiperfurados. As cânulas constituem-
se de tubos de PVC atóxicos e biocompatíveis, conectores retos 
de acrílico e ponteiras de sucção de PVC, mais acessórios como 
passa fio (em aço inoxidável e tubo de PVC), cordonê, 
protetores de pinça Kelly (em silicone), cadarço e tampões 
rhumel (em polietileno). O Kit Cânula destina-se a canulação 
venosa e arterial em cirurgias cardíacas com circulação 
extracorpórea. Para drenagem de sangue venoso para o 
oxigenador e infusão na aorta do paciente. Deve conter no 
mínimo: cânula de drenagem venosa de 1/2" duplo estágio – 
uma unidade; 
cânula de sucção 1/4" adulto – uma unidade; cânula drenagem 
venosa 3/8" – duas unidades; cânula condutora 1/4" – uma 
unidade; 
cânula condutora 3/8" – uma unidade. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e 
termosselado 

UND 96 R$ 510,56 R$ 524,69 MÉDIO R$ 50.370,24 

9 

CÂNULA ARTERIAL 18fRX20cm - Cânula arterial aramada com 
ponta angular 45º e difusor, e conector de 3/8”, adequado para 
circuito de circulação extracorpórea. -  estéril e apirogênico, 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 48 R$ 348,90 R$ 367,87 MÉDIO R$ 17.657,76 
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10 

CÂNULA ARTERIAL 20FrX20cm - Cânula arterial aramada com 
ponta angular 45º e difusor, e conector de 3/8”, adequado para 
circuito de circulação extracorpórea. -  estéril e apirogênico, 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 48 R$ 348,90 R$ 367,87 MÉDIO R$ 17.657,76 

11 

CÂNULA ARTERIAL 22FrX20cm - Cânula arterial aramada com 
ponta angular 45º e difusor, e conector de 3/8”, adequado para 
circuito de circulação extracorpórea. -  estéril e apirogênico, 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 48 R$ 348,90 R$ 367,87 MÉDIO R$ 17.657,76 

12 

CÂNULA ARTERIAL 24FrX20cm - Cânula arterial aramada com 
ponta angular 45º e difusor, e conector de 3/8”, adequado para 
circuito de circulação extracorpórea. -  estéril e apirogênico, 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 48 R$ 348,90 R$ 367,87 MÉDIO R$ 17.657,76 

13 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL  PARA CIRCUITO CEC Nº 14 estéril, 
apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 12 R$ 39,99 R$ 60,00 MÍNIMO R$ 479,88 

14 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL  PARA CIRCUITO CEC Nº 16 estéril, 
apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 12 R$ 39,99 R$ 60,00 MÍNIMO R$ 479,88 

15 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL  PARA CIRCUITO CEC Nº 18 estéril, 
apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 12 R$ 39,99 R$ 60,00 MÍNIMO R$ 479,88 

16 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL  PARA CIRCUITO CEC Nº 20 estéril, 
apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 12 R$ 39,99 R$ 60,00 MÍNIMO R$ 479,88 
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17 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL  PARA CIRCUITO CEC Nº 22 estéril, 
apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

und 12 R$ 39,99 R$ 60,00 MÍNIMO R$ 479,88 

18 

CÂNULA VENOSA DUPLO ESTÁGIO - A Cânula Venosa de Duplo 
Estágio  reforçada com fio de aço inoxidavel, para minimizar o 
risco de dobramentos, facilitando o manuseio da canulação 
venosa no circuito de Circulação Extracorpórea, permitindo 
excelente drenagem no ato operatório.  Estéril e apirogênico, 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 96 R$ 515,99 R$ 531,39 MÉDIO R$ 51.013,44 

19 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 28FrX40cm, com 
conector de 3/8”, Estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

und 20 R$ 200,00 R$ 246,66 MÍNIMO R$ 4.000,00 

20 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 30FrX40cm, com 
conector de 3/8”, Estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

und 20 R$ 210,00 R$ 225,00 MÉDIO R$ 4.500,00 

21 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 32FrX40cm, com 
conector de 3/8”, Estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

und 20 R$ 215,00 R$ 233,33 MÉDIO R$ 4.666,60 

22 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 34FrX40cm, com 
conector de 3/8”, Estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

und 20 R$ 235,00 R$ 293,35 MÍNIMO R$ 4.700,00 
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23 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 36FrX40cm, com 
conector de 3/8”, Estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

und 20 R$ 215,00 R$ 281,68 MÍNIMO R$ 4.300,00 

24 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL 
Nº 18 para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. 

und 10 R$ 235,00 R$ 286,67 MÍNIMO R$ 2.350,00 

25 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL 
Nº 20  para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. 

und 10 R$ 235,00 R$ 286,67 MÍNIMO R$ 2.350,00 

26 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL 
Nº 22  para circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. 

und 10 R$ 235,00 R$ 286,67 MÍNIMO R$ 2.350,00 

27 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA  
45º SOFT SILICONE TIP 10FR . 

und 24 R$ 360,00 R$ 401,05 MÉDIO R$ 9.625,20 

28 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA  
45º SOFT SILICONE TIP 12FR. 

und 24 R$ 360,00 R$ 401,05 MÉDIO R$ 9.625,20 

29 
CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA 
SILICONIZADA, 08. 

und 12 R$ 520,00 R$ 708,00 MÉDIO R$ 8.496,00 
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30 
CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA 
SILICONIZADA, 12. 

und 12 R$ 520,00 R$ 708,00 MÉDIO R$ 8.496,00 

31 
CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA 
SILICONIZADA, 18. 

und 12 R$ 520,00 R$ 708,00 MÉDIO R$ 8.496,00 

32 Cateter Balão de Contrapulsação Aórtica Nº 34. und 24 R$ 3.600,00 
R$ 

5.600,00 
MÍNIMO R$ 86.400,00 

33 Cateter Balão de Contrapulsação Aórtica Nº 40. und 24 R$ 3.600,00 
R$ 

5.600,00 
MÍNIMO R$ 86.400,00 

34 

BOMBA CENTRÍFUGA DE SANGUE ADULTO,"cônica", de uso 
único,descartável,confeccionada em policarbonato, conexão de 
entrada e saída de 3/8,com principio de funcionamento de 
vórtex,deve possibilitar a retenção de bolhas no centro,conexão 
para fluxometro,volume máximo de prime de 80 ml,fluxo de 
sangue 0 a 7 litros/minuto,velocidade de rotação 0 a 4500 
rpm,pressão máxima de saída de 1100 mmhg.embalagem 
unitária,estéril,com dados de identificação,data de validade,tipo  
de esterilização,nº de lote e registro da anvisa. 

UND 96 R$ 930,03 R$ 956,19 MÉDIO R$ 91.794,24 

35 Bolsa Pressurizada para Pressão invasiva tamanho único. UND 12 R$ 435,48 
R$ 

1.093,72 
MÍNIMO R$ 5.225,76 
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36 

SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - composto de um 
frasco graduado de PVC rígido cristal, tubo de PVC de 1/4" para 
utilização de vácuo, tubo de 3/8" de Latex/Silicone para fazer a 
conecção com o dreno de tórax. Adulto : frasco de 2 litros. 
Produto apresenta-se  estéril e apirogênico, embalado em papel 
cirúrgico e termosselado. 

UND 192 R$ 21,87 R$ 24,19 MÉDIO R$ 4.644,48 

37 Cateter de termodiluição Swan-Ganz. UND 1 R$ 800,00 R$ 896,80 MÉDIO R$ 896,80 

38 

CLIP Hemostático de Titâneo puro, tamanho de 4,5mm, com 
estrias internas piramidais que permite ao clip apreender de 
forma multi-direcional os tecidos, sem danifica-los, atraumático. 
Deve acompanhar o aplicador. 

CARTELA 384 R$ 22,30 R$ 24,43 MÉDIO R$ 9.381,12 

39 

TUBO EXTENSOR RADIAL MACHO- FÊMEA - é composto de um 
tubo de PVC de 1/8" com conexões tipo luer lock para ser 
utilizado em infusões venosas ou medidas de P.A.M., quando o 
suporte da solução ficar longe do paciente em salas cirúrgicas e 
UTI. O produto apresenta-se estéril e apirogênico, embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. Medidas de 1 metro . 

UND 192 R$ 15,95 R$ 16,32 MÉDIO R$ 3.133,44 

40 
PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 21 – estéril e 

apirogênico.. 
UND 24 R$ 1.529,48 

R$ 
1.609,49 

MÉDIO R$ 38.627,76 

41 
PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 23 – estéril e 

apirogênico. 
UND 24 R$ 1.525,00 

R$ 
1.527,97 

MÉDIO R$ 36.671,28 
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42 
PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 25 – estéril e 

apirogênico. 
UND 24 R$ 1.529,44 

R$ 
1.529,46 

MÉDIO R$ 36.707,04 

43 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 27 – estéril e apirogênico. UND 24 R$ 1.529,44 
R$ 

1.529,46 
MÉDIO R$ 36.707,04 

44 
PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 27 - estéril e 

apirogênico. 
UND 24 R$ 1.400,00 

R$ 
1.479,49 

MÉDIO R$ 35.507,76 

45 
PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 29 - estéril e 

apirogênico. 
UND 24 R$ 1.400,00 

R$ 
1.479,49 

MÉDIO R$ 35.507,76 

46 
PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 31 - estéril e 

apirogênico. 
UND 24 R$ 1.400,00 

R$ 
1.479,49 

MÉDIO R$ 35.507,76 

47 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 33 - estéril e apirogênico. UND 24 R$ 1.400,00 
R$ 

1.484,83 
MÉDIO R$ 35.635,92 

48 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 19: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.900,79 
MÉDIO R$ 93.618,96 
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PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 21: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.866,58 
MÉDIO R$ 92.797,92 

50 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 23: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.866,58 
MÉDIO R$ 92.797,92 

51 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 25: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.881,88 
MÉDIO R$ 93.165,12 

52 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 27: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.866,58 
MÉDIO R$ 92.797,92 

53 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 29: baixo perfil, 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel, estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.901,08 
MÉDIO R$ 93.625,92 

54 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 25: baixo perfil , 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.901,00 
MÉDIO R$ 93.624,00 

55 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 27: baixo perfil , 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.868,22 
MÉDIO R$ 92.837,28 
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PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 29: baixo perfil , 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.887,33 
MÉDIO R$ 93.295,92 

57 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 31: baixo perfil , 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.876,79 
MÉDIO R$ 93.042,96 

58 

PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 33: baixo perfil , 
baixo gradiente, duplo folheto, com suporte que permita sua 
rotação após fixação do anel , estéril e apirogênico, 
adequadamente embalado. 

UND 24 R$ 3.691,00 
R$ 

3.966,00 
MÉDIO R$ 95.184,00 

59 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER  Nº 24 - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

6.315,33 
MÉDIO R$ 75.783,96 

60 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 26 - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

10.082,00 
MÍNIMO R$ 71.352,00 
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ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 28  - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

10.082,00 
MÍNIMO R$ 71.352,00 

62 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 30  - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

10.082,00 
MÍNIMO R$ 71.352,00 

63 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 32 - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

10.082,00 
MÍNIMO R$ 71.352,00 

64 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 34  - 
constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone 
revestido de dacron ( Indicado para plástica mitral na cirurgia 
reconstrutiva da válvula mitral, cujo objetivo é recolocar em 
posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar 
as comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, 
distribuindo as forças de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 R$ 5.946,00 
R$ 

10.082,00 
MÍNIMO R$ 71.352,00 
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65 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 8mmX30cm, tipo 

tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

66 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 32mmX30cm, tipo 

tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

67 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 30mmX30cm, tipo 

tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

68 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 28mmX30cm, tipo 

tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

69 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 26mmX30cm, tipo 

tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

70 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 24mmX30cm, tipo 
tubular reto, em tecido Dracon pré-coagulado, baixa 
porosidade. 

UND 4 R$ 3.850,00 
R$ 

3.967,13 
MÉDIO R$ 15.868,52 

71 
Campo cirúrgico auto adesivo, estéril, tamanho não inferior 
15x30cm, caixa com 10 envelope  para cirurgia cardiovascular 

UND 96 R$ 168,93 R$ 194,01 MÉDIO R$ 18.624,96 
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Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com 
adesivo acrílico hipoalegênico, resistente a água, rayon de 
viscose e polietileno, adequadamente embalado, para atender 
cirurgia cardíaca 40 x 10 cm. 

UND 96 R$ 49,00 R$ 49,18 MÉDIO R$ 4.721,28 

73 

Curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com 
adesivo acrílico hipoalegênico, resistente a água, rayon de 
viscose e polietileno, adequadamente embalado, para atender 
cirurgia cardíaca 9,5 x 8,5 cm 

UND 96 R$ 49,00 R$ 49,18 MÉDIO R$ 4.721,28 

74 

KIT CABO ELETRODO DE MARCAPASSO TEMPORÁRIO C / 
INTRODUTOR E CAMISINHA, comprimento 110 cm,com 
revestimento externo de poliuretano,introdutor 7FR, 
revestimento interno condutor e eletrodo de aço inox,valor de 
impedâncoa 300 1 1.800 ohms para cabo bipolares, limear de 
estimulação menor ou igual a 1 volt para cabos e eletrodos 
ventriculares. 

UND 48 R$ 478,27 R$ 491,42 MÉDIO R$ 23.588,16 
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Marcapasso cardíaco implantável de câmara única, condicional 
para exames de RNM de corpo inteiro, com capacidade de 
detecção e programação automáticas do dispositivo para o 
exame no ambiente de RNM. Deve possuir os seguintes 
algoritmos: controle de captura ventricular e ajuste automático 
da sensibilidade ventricular. Deve possuir telemetria sem fio 
para a programação do gerador, além de sistema sensor para 
variação da frequencia cardíaca. Deve permitir o 
armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a 
gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a 
capacidade para a transmissão e o monitoramento destes 
dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação ventricular, com 
conexão do tipo IS-1, de fixação ativa, com uso de corticóide, 
com revestimento interno em silicone e externo em 
poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo 
de 6F e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, 
com diâmetro entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma 
agulha, um fio guia, um dilatador e uma bainha tipo "peel-
away" (PTFE). 

UND 48 R$ 4.049,00 
R$ 

4.579,83 
MÉDIO R$ 219.831,84 
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***Marcapasso cardíaco implantável de câmara dupla, 
condicional para exames de RNM de corpo inteiro, com 
capacidade  de detecção e programação automáticas do 
dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir os 
seguintes algoritmos: controle de captura atrial e ventricular, 
ajuste automático da sensibilidade atrial e ventricular, além de 
algoritmos para a redução da estimulação desnecessária de 
ventrículo direito com possibilidade de escolha entre mudança 
de modo de estimulação e variação de intervalo atrio-
ventricular. Deve possuir telemetria sem fio para a 
programação do gerador, além  de sistema sensor para variação 
da frequencia cardíaca. Deve permitir o armazenamento 
interno dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permitir a gravação de 
eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a 
transmissão e o monitoramento destes dados remotamente... 

UND 48 R$ 5.225,25 
R$ 

6.736,13 
MÉDIO R$ 323.334,24 
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***Marcapasso cardíaco implantável com ressincronizador, 
com conexão de ventrículo esquerdo tipo IS-1 (bipolar),  
condicinal para exames de RNM de corpo inteiro, com 
capacidade de detecção e programação automáticas do 
dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir 
algoritmo para inicialização automática do dispositivo com a 
ativação de programação básica, além de possuir mais de 4 
tipos de polaridades distintas de estimulação para o ventrículo 
esquerdo. Possuir algoritmos para o controle de captura atrial, 
ventricular direita e ventricular esquerda, além de possuir 
telemetria sem fio para a programação do gerador. Sistema 
sensor para variação da frequencia cardíaca que permita 
modulação por atividades físicas e por atividades de cunho 
mental e emocional. Deve permitir o armazenamento interno 
dos parâmetros de estimulação e sensibilidade, apresentar 
gráficos de tendências, permitir a gravação de eletrogramas 
intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o 
monitoramento destes dados remotamente... 

UND 6 R$ 13.111,11 
R$ 

17.062,93 
MÉDIO R$ 102.377,58 
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***Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, 
com conexão de choque tipo DF-4, condicional para exames de 
RNM, com capacidade de detecção e programação automáticas 
do dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos 
para redução de choques inapropriados com discriminação de 
arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em 
morfologia. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia 
com extra-estímulos e com choques de capacidades variáveis. 
Choque máximo não inferior a 40 Joules e capacidade para 
programação de fase de onda controlada por tempo e 
controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle 
de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem 
fio para a programação do gerador. Sistema sensor para 
variação da frequencia cardíaca. Deve permitir o 
armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a 
gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a 
capacidade para a transmissão e o monitoramento destes 
dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para estimulação atrial, com 
conexão do tipo IS-1, de fixação ativa, com uso de corticóide, 
com revestimento interno em silicone e externo em 
poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo 
de 6F e condicional para exames de RNM... 

UND 12 R$ 26.121,30 
R$ 

27.796,32 
MÉDIO R$ 333.555,84 
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***Cardioversor desfibrilador implantável com 
ressincronizador, com conexão de choque tipo DF-4 e conexão 
de ventrículo esquerdo tipo IS-1 (bipolar), condicional para 
exames de RNM, com capacidade de detecção e programação 
automáticas do dispositivo para o exame no ambiente de RNM. 
Algoritmos para redução de choques inapropriados com 
discriminação de arritmias baseada em temporização de 
intervalos e baseada em morfologia. Deve possuir mais de 4 
tipos de polaridades distintas de estimulação para o ventrículo 
esquerdo. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia 
com extra estímulos e com choques de capacidades variáveis. 
Choque máximo não inferior a 40 Joules e capacidade para 
programação de fase de onda controlada por tempo e 
controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle 
de captura atrial e  ventricular, além de possuir telemetria sem 
fio para a programação do gerador. Sistema sensor para 
variação da frequencia cardíaca. Deve permitir o 
armazenamento interno dos parâmetros de estimulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permitir a 
gravação de eletrogramas intracavitários e possibilitar a 
capacidade para a transmissão e o monitoramento destes 
dados remotamente... 

UND 6 R$ 48.875,00 
R$ 

63.021,71 
MÍNIMO R$ 293.250,00 

 
VALOR TOTAL R$ 4.065.395,70 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 

ANEXO III DO EDITAL - SAMS 
 

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB 
SAMS 

SOLICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS - SAMS 

Órgão 
Requisitante: 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Nº. Processo: 0049.315466/2019-79  

Fonte de 
Recurso: 

0110 Programa A  vidade: 4009 Elemento 
Despesas: 

33.90-30  

Exposição de 
Mo   vo: 

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo 
Hospitalar com disponibilização de equipamentos em regime de comodato, 
necessários para atender a demanda de cirurgias cardiológicas deste Hospital 
de Base "Dr. Ary Pinheiro" 
HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 (doze)meses. 

REFERENTE MEMORANDO (7015773) e (9315854) 

 

Considerações importantes acerca de alguns itens: 
1 - Para os ITENS 01 ao 31, a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato os seguintes equipamentos: máquina de circulação extracorpórea, Sensor 
Retal de Temperatura, Termômetro Clínico Digital, bem como disponibilizar um profissional Perfusionista que é o profissional treinado e capacitado no intuito de  treinar 
o agente público nomeado para este Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro" - HBAP/RO, para operar os  maquinários de  circulação extracorpórea, seleção dos dispositivos 
descartáveis em cirurgias torácicas e cardíacas, sendo o responsável  pela manutenção  das atividades vitais do organismo, durante a realização da devida cirurgia, e 
também  manter o devido funcionamento da circulação sanguínea que no momento está sendo operada pelos órgãos artificiais mantendo o paciente em equilíbrio 
hidro-eletrolítico, hemodinâmico, pressórico, sanguíneo. Então deve haver uma cooperação entre ambos,  tornando assim o trabalho um grande êxito, enquanto 
perdurar a vigência da ata de registro de preço; 
2 - Para o ITENS 32 e 33, a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato o seguinte equipamento: Aparelho de contrapulsação Intra- Aórtica. 
3 - Para o ITEM 34, a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato o seguinte equipamento: Módulo Bomba Centrífuga 
4 - Para os ITENS 74 ao 79, a empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato o seguinte equipamento: Equipamento para programar e monitorar os 
marca passos e Cardioversores, bem como disponibilizar um técnico responsável para acompanhar o cirurgião em cada procedimento: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

1 Conjunto de tubos para circulação extra-corpórea – composto por jogos de tubos 
de PVC, conectores e acessórios cons   tuídos por materiais de grau médico, 
atóxicos, biocompa   veis e apirogênico. 

Conjunto 96 
       

2 CONECTOR EM Y ¹/4X¹/4X¹/4 UND 96        

3 

Oxigenador de membrana adulto - consiste de reservatório rígido de sangue 
venoso, trocador de calor e trocador de gás. Deve conter: conector de entrada do 
reservatório venoso com diâmetro não inferior a ½”; conector de saída do 
reservatório venoso com diâmetro não inferior a 3/8; conector de saída de 
sangue do trocador de gás não inferior a 3/8”;conector de entrada do 
reservatório de cardiotomia não inferior a 3/8”; conector de entrada de 
drogas/priming do    po luer lock; conector de recirculação do trocador de gás não 
inferir a ¼”; conector de recirculação do reservatório venoso não inferior a 
¼”; amostra artéria    po luer lock;amostra venosa    po luer lock; conector de 
entrada de gás não inferior a ¼”;conector entrada/saída de água não inferior a 
½”; conector dos aspiradores não inferior a ¼”, com fluxo de sangue 
recomendado não inferior a 6l/min; com área de membrana medindo 2,3m3; 
com volume máximo do reservatório de sangue venoso não inferior a 3.200ml e 
pressão máxima da água de 40Psi.l 

UND 96 
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4 

RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA 4.000 ml, manifaturado em policarbonato com 
tampa rota   va para melhor posicionamento dos conectores, válvula de 
segurança, escala volumétrica e filtro de poliuretano siliconizado reves   do por 
tela de poliéster, que possibilita o rompimento de bolhas, filtragem do sangue  e 
preparado para drenagem a vácuo. Os componentes são confeccionados com 
materiais apropriados para aplicações medico-farmaceu   cas e esterilizáveis em 
óxido de e   leno. O reservatório contém filtro, conector de saída de sangue, 
conectores de entrada para aspiradores, conector de primming rápido, conector 
de vent/vácuo, vávula de segurança, embalagem estéril, apirogênico, com 
barreira microbiana, acondicionado em caixa unitária. 

UND 96 

        

5, 

Filtro de sangue arterial adulto – filtro FLA para CEC com corpo em acrílico e  um 
sistema filtrante de poliéster monofilamentar. Deve conter: conector de 
entrada/saída com diâmetro não inferior a 3/8”, conector da torneira de 3 vias po 
luer lock, com capacidade de volume máximo não inferior a 170ml, com 
capacidade para retenção de par   culas de até 40 micras, com área de filtragem 
de 660cm2 e com fluxo máximo de 6l/min. 

UND 96 

       

6 

Hemoconcentrador para circulação extra-corpórea adulto - com corpo cilídrico de 
metacrilato, que contém fibras de celulose filtrante coladas ao corpo com 
poliuterano.Deve conter: fibra de acetato de celulose, com diâmetro da fibra não 
inferior a 200micras, espessura de parede não inferior a 15micras, com Priming 
não inferior a 80ml, taxa de ultrafiltração FR de 5,3cc/hr/mmHg, com área efe   va 
de 1,1m2, com pressão transmembrana máxima não inferior a 500mmHg e fluxo 
de sangue máximo não inferior a 400mmHg 

UND 96 

       

7 Sistema para cardioplegia sanguínea – sistema que permite parada e proteção 
con   nua do miocárdio durante cirurgias cardíacas com Circulação Extra- 
corpórea, em que se deseja parada farmacológica, proteção con   nua miocárdio e 
reversão dos danos isquêmicos. 

UND 96        



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

8 

Kit Cânula composto de jogos de cânulas de diferentes formatos: reto, curvo e 
mul   perfurados. As cânulas cons   tuem-se de tubos de PVC atóxicos e biocompa   
veis, conectores retos de acrílico e ponteiras de sucção de PVC, mais acessórios 
como passa fio (em aço inoxidável e tubo de PVC), cordonê, protetores de pinça 
Kelly (em silicone), cadarço e tampões rhumel (em 
polie   leno). O Kit Cânula des   na-se a canulação venosa e arterial em cirurgias 
cardíacas com circulação extracorpórea. Para drenagem de sangue venoso para o 
oxigenador e infusão na aorta do paciente. Deve conter no mínimo: 
cânula de drenagem venosa de 1/2" duplo estágio – uma unidade; cânula de 
sucção 1/4" adulto – uma unidade; 
cânula drenagem venosa 3/8" – duas unidades; cânula condutora 1/4" – uma 
unidade; 
cânula condutora 3/8" – uma unidade. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado 

KIT 96 

       

9 CÂNULA ARTERIAL 18fRX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48        

10 CÂNULA ARTERIAL 20FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48        

11 CÂNULA ARTERIAL 22FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48        

12 CÂNULA ARTERIAL 24FrX20cm - Cânula arterial aramada com ponta angular 45º e 
difusor, e conector de 3/8”, adequado para circuito de circulação extracorpórea. - 
estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 48     
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13 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 14 estéril, apirogênica 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
 

14 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 16 estéril, apirogênica 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
 

15 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 18 estéril, apirogênica 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
 

16 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 20 estéril, apirogênica 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
 

17 
CÂNULA ARTERIAL FEMORAL PARA CIRCUITO CEC Nº 22 estéril, apirogênica 
embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 12       
 

18 

CÂNULA VENOSA DUPLO ESTÁGIO - A Cânula Venosa de Duplo Estágio reforçada 
com fio de aço inoxidavel, para minimizar o risco de dobramentos, facilitando o 
manuseio da canulação venosa no circuito de Circulação Extracorpórea, permi   
ndo excelente drenagem no ato operatório. Estéril e apirogênico, embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. 

UND 96 

       

19 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 28FrX40cm, com conector de 3/8”, 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
 

20 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 30FrX40cm, com conector de 3/8”, 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
 

21 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 32FrX40cm, com conector de 3/8”, 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
 

22 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 34FrX40cm, com conector de 3/8”, 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
 

23 
CÂNULA VENOSA ÚNICO ESTÁGIO RETA Nº 36FrX40cm, com conector de 3/8”, 
Estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e termosselado. 

UND 20       
 

24 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 18 para 
circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. UND 10 
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25 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 20 para 
circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. UND 10 

       

26 
CÂNULA VENOSA ARAMADA PARA CANULAÇÃO VIA FEMORAL Nº 22 para 
circuito de CEC, estéril, apirogênica embalado em papel cirúrgico e termosselado. UND 10 

       

27 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA 45º SOFT SILICONE 
TIP 10FR . 

UND 24       
 

28 
CANULA PARA ASPIRAÇÃO DE OSTIO DE CORONARIA DIREITA 45º SOFT SILICONE 
TIP 12FR. 

UND 24       
 

29 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 08. UND 12        

30 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 12. UND 12        

31 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO DE VENTRÍCULO COM PONTA SILICONIZADA, 18. UND 12        

32 Cateter Balão de Contrapulsação Aór   ca Nº 34. UND 24        

33 Cateter Balão de Contrapulsação Aór   ca Nº 40. UND 24        

34 

BOMBA CENTRÍFUGA DE SANGUE ADULTO,"cônica", de uso 
único,descartável,confeccionada em policarbonato, conexão de entrada e saída 
de 3/8,com principio de funcionamento de vórtex,deve possibilitar a retenção de 
bolhas no centro,conexão para fluxometro,volume máximo de prime de 80 
ml,fluxo de sangue 0 a 7 litros/minuto,velocidade de rotação 0 a 4500 
rpm,pressão máxima de saída de 1100 mmhg.embalagem unitária,estéril,com 
dados de iden   ficação,data de validade,   po de esterilização,nº de lote e registro 
da anvisa. 

UND 96 

       

35 Bolsa Pressurizada para Pressão invasiva tamanho único. UND 12        
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36 

SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINAL - composto de um frasco graduado de 
PVC rígido cristal, tubo de PVC de 1/4" para u   lização de vácuo, tubo de 3/8" de 
Latex/Silicone para fazer a conecção com o dreno de tórax. Adulto : frasco de 2 
litros. Produto apresenta-se estéril e apirogênico, embalado em papel cirúrgico e 
termosselado. 

UND 192 

       

37 Cateter de termodiluição Swan-Ganz. UND 1        

38 
CLIP Hemostá   co de Titâneo puro, tamanho de 4,5mm, com estrias internas 
piramidais que permite ao clip apreender de forma mul   -direcional os tecidos, 
sem danifica-los, atraumá   co. Deve acompanhar o aplicador. 

Cartela 384 
       

39 

TUBO EXTENSOR RADIAL MACHO- FÊMEA - é composto de um tubo de PVC de 
1/8" com conexões    po luer lock para ser u   lizado em infusões venosas ou 
medidas de P.A.M., quando o suporte da solução ficar longe do paciente em salas 
cirúrgicas e UTI. O produto apresenta-se estéril e apirogênico, embalado em 
papel cirúrgico e termosselado. Medidas de 1 metro . 

UND 192 

       

40 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 21 – estéril e apirogênico.. UND 24        

41 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 23 – estéril e apirogênico. UND 24        

42 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 25 – estéril e apirogênico. UND 24        

43 PRÓTESE BIOLÓGICA AÓRTICA Nº 27 – estéril e apirogênico. UND 24        

44 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 27 - estéril e apirogênico. UND 24        

45 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 29 - estéril e apirogênico. UND 24        

46 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 31 - estéril e apirogênico. UND 24        

47 PRÓTESE BIOLÓGICA MITRAL Nº 33 - estéril e apirogênico. UND 24        

48 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 19: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
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49 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 21: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

50 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 23: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

51 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 25: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

52 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 27: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

53 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR AORTICA Nº 29: baixo perfil, baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel, estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

54 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 25: baixo perfil , baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

55 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 27: baixo perfil , baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

56 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 29: baixo perfil , baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

57 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 31: baixo perfil , baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
       

58 
PRÓTESE MECÂNICA VALVULAR MITRAL Nº 33: baixo perfil , baixo gradiente, 
duplo folheto, com suporte que permita sua rotação após fixação do anel , estéril 
e apirogênico, adequadamente embalado. 

UND 24 
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59 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 24 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 
recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 

       

60 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 26 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 
recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 

       

61 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 28 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 
recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 

       

62 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 30 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 

UND 12 

       

  recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

           

63 

ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 32 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 
recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 
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ANEL DE ANULOPLASTIA MITRAL CARPENTIER Nº 34 - cons   tuído de aço 
inoxidável recoberto por um tubo de silicone reves   do de dacron ( Indicado para 
plás  ca mitral na cirurgia reconstru   va da válvula mitral, cujo obje   vo é 
recolocar em posição anatômica natural a válvula mitral retraída, remodelar as 
comissuras distendidas e corrigir a dilatação do anel mitral, distribuindo as forças 
de tração por meio de pregueamento. 

UND 12 

       

65 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 8mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

66 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 32mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

67 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 30mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

68 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 28mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

69 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 26mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

70 
ENXERTO VASCULAR ARTERIAL, tamanho 24mmX30cm,    po tubular reto, em 
tecido Dracon pré-coagulado, baixa porosidade. 

UND 4       
 

71 
Campo cirúrgico auto adesivo, estéril, tamanho não inferior 15x30cm, caixa com 
10 envelope para cirurgia cardiovascular 

UND 96       
 

72 
Cura  vo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico 
hipoalegênico, resistente a água, rayon de viscose e polie   leno, adequadamente 
embalado, para atender cirurgia cardíaca 40 x 10 cm. 

UND 96 
       

73 
Cura  vo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico 
hipoalegênico, resistente a água, rayon de viscose e polie   leno, adequadamente 
embalado, para atender cirurgia cardíaca 9,5 x 8,5 cm 

UND 96 
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KIT CABO ELETRODO DE MARCAPASSO TEMPORÁRIO C / INTRODUTOR E 
CAMISINHA, comprimento 110 cm,com reves   mento externo de 
poliuretano,introdutor 7FR, reves   mento interno condutor e eletrodo de aço 
inox,valor de impedâncoa 300 1 1.800 ohms para cabo bipolares, limear de es  
mulação menor ou igual a 1 volt para cabos e eletrodos ventriculares. 

KIT 48 

       

75 

Marcapasso cardíaco implantável de câmara única, condicional para exames de 
RNM de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação 
automá  cas do disposi   vo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir  os 
seguintes algoritmos: controle de captura ventricular e ajuste automá   co da 
sensibilidade ventricular. Deve possuir telemetria sem fio para a programação do 
gerador, além de sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve 
permi   r o armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de 
eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o 
monitoramento destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação ventricular, com conexão do    po IS-
1, de fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone 
e externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 
6F e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 

UND 48 

    
 
 
 
 
 

 

   

76 

Marcapasso cardíaco implantável de câmara dupla, condicional para exames de 
RNM de corpo inteiro, com capacidade de detecção e programação 
automá  cas do disposi   vo para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir os 
seguintes algoritmos: controle de captura atrial e ventricular, ajuste automá  co 
da sensibilidade atrial e ventricular, além de algoritmos para a redução da es   
mulação desnecessária de ventrículo direito com possibilidade de escolha entre 
mudança de modo de es   mulação e variação de intervalo 

UND 48 
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  atrio-ventricular. Deve possuir telemetria sem fio para a programação do 
gerador, além de sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve 
permi   r o armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de 
eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o 
monitoramento destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação atrial, com conexão do    po IS-1, de 
fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone e 
externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F 
e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação ventricular, com conexão do    po IS-
1, de fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone 
e externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 
6F e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
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Marcapasso cardíaco implantável com ressincronizador, com conexão de 
ventrículo esquerdo    po IS-1 (bipolar), condicinal para exames de RNM de corpo 
inteiro, com capacidade de detecção e programação automá   cas do disposi   vo 
para o exame no ambiente de RNM. Deve possuir algoritmo para inicialização 
automá   ca do disposi   vo com a a   vação de programação básica, além de 
possuir mais de 4    pos de polaridades dis   ntas de es  mulação para o ventrículo 
esquerdo. Possuir algoritmos para o controle de captura atrial, ventricular direita 
e ventricular esquerda, além de possuir telemetria sem fio para a programação 
do gerador. Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca que permita 
modulação por a   vidades   sicas e por a   vidades de cunho mental e emocional. 
Deve permi   r o armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e 
sensibilidade, apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de 
eletrogramas intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o 
monitoramento destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação atrial, com conexão do    po IS-1, de 
fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone e 
externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F 
e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação ventricular, com conexão do    po IS-
1, de fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone 
e externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 
6F e condicional para exames de RNM de corpo inteiro. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação de seio coronário, com conexão do    
po IS-1 (bipolar), de fixação passiva, com uso de cor   cóide, com 
reves  mento interno em silicone e externo em poliuretano, comprimentos entre 
70 e 100 cm, diâmetro máximo de 5F e condicional para exames de RNM de 
corpo inteiro. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 

UND 6 
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Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Sistema de entrega para eletrodo de seio coronário contendo: bainha telescópica 
com reves   mento hidro  lico e diâmetro entre 5F e 7F (possibilidade de curvas dis   
ntas) , ferramenta de corte, fio guia hidro   lico 0.014", cateter balão com lúmen 
para venografia de seio coronário e demais acessórios indispensáveis. 
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Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque    
po DF-4, condicional para exames de RNM, com capacidade de detecção e 
programação automá   cas do disposi   vo para o exame no ambiente de RNM. 
Algoritmos para redução de choques inapropriados com  discriminação de 
arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em morfologia. 
Capacidade para deflagrar terapias an    taquicardia com extra- es  mulos e com 
choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 Joules e 
capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e 
controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial 
e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. 
Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve permi   r o 
armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de eletrogramas 
intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento 
destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação atrial, com conexão do    po IS-1, de 
fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone 

UND 12 
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  e externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 
6F e condicional para exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico de choque de uma mola para es   mulação ventricular, 
com conexão do    po DF-4, de fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   
mento de silicone e tratamento externo para melhor deslizamento, 
comprimentos entre 60 e 70 cm, diâmetro máximo de 8F e condicional para 
exames de RNM. 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 8F e 9F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Cardioversor desfibrilador implantável de câmara dupla, com conexão de choque    
po DF-1, condicional para exames de RNM, com capacidade de detecção e 
programação automá   cas do disposi   vo para o exame no ambiente de RNM. 
Algoritmos para redução de choques inapropriados com  discriminação de 
arritmias baseada em temporização de intervalos e baseada em morfologia. 
Capacidade para deflagrar terapias an    taquicardia com extra- es  mulos e com 
choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 Joules e 
capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e 
controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial 
e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. 
Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve permi   r o 
armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de eletrogramas 
intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento 
destes dados remotamente. 
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Cardioversor desfibrilador implantável com ressincronizador, com conexão de 
choque    po DF-4 e conexão de ventrículo esquerdo    po IS-1 (bipolar), 
condicional para exames de RNM, com capacidade de detecção e programação 
automá  cas do disposi   vo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos para 
redução de choques inapropriados com discriminação de arritmias baseada em 
temporização de intervalos e baseada em morfologia. Deve  possuir mais de 4    
pos de polaridades dis   ntas de es  mulação para o ventrículo esquerdo. 
Capacidade para deflagrar terapias an    taquicardia com extra es  mulos e com 
choques de capacidades variáveis. Choque máximo não inferior a 40 Joules e 
capacidade para programação de fase de onda controlada por tempo e 
controlada por tensão. Deve possuir algoritmos para o controle de captura atrial 
e ventricular, além de possuir telemetria sem fio para a programação do gerador. 
Sistema sensor para variação da frequencia cardíaca. Deve permi   r o 
armazenamento interno dos parâmetros de es   mulação e sensibilidade, 
apresentar gráficos de tendências, permi   r a gravação de eletrogramas 
intracavitários e possibilitar a capacidade para a transmissão e o monitoramento 
destes dados remotamente. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação atrial, com conexão do    po IS-1, de 
fixação a   va, com uso de cor   cóide, com reves   mento interno em silicone e 
externo em poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, diâmetro máximo de 6F 
e condicional para exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico de choque para es   mulação ventricular, com uma 
mola, com conexão do    po DF-4, de fixação a   va, com uso de cor   cóide, com 
reves  mento de silicone e tratamento externo para melhor deslizamento, 
comprimentos entre 60 e 70 cm, diâmetro máximo de 8F e condicional para 
exames de RNM. 
Cabo eletrodo endocárdico para es   mulação de seio coronário, com conexão do    
po IS-1 (bipolar), de fixação passiva, com uso de cor   cóide, com 
reves  mento interno em silicone e externo em poliuretano, comprimentos entre 
70 e 100 cm, diâmetro máximo de 5F e condicional para exames de RNM. 

UND 6 

      
 
 
 
 

 

 



 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

Equipe de licitação Delta 

Avenida Farquar, 2986, Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos Segundo Andar, Bairro Pedrinhas  -Tel.: (69) 3212-9265 CEP.: 76.820-408 - Porto Velho – RO 

  

  IVANIR BARREIRA DE JESUS 

Pregoeira Substituta/SUPEL-RO 

Mat. 300138122 

 

 

Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 6F e 7F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Introdutor de punção não valvulado para eletrodo endocárdico, com diâmetro 
entre 8F e 9F, composto por: uma seringa, uma agulha, um fio guia, um dilatador 
e uma bainha    po "peel-away" (PTFE). 
Sistema de entrega para eletrodo de seio coronário contendo: bainha telescópica 
com reves   mento hidro  lico e diâmetro entre 5F e 7F (possibilidade de curvas dis   
ntas) , ferramenta de corte, fio guia hidro   lico 0.014", cateter balão com lúmen 
para venografia de seio coronário e demais acessórios indispensáveis. 
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TOTAL DOS ITENS=     

Carimbo do CNPJ/CPF-ME: 
 
 
 
 
 

Local: 

Responsável pela cotação da Empresa: 

USO EXCLUSIVO DA SESAU Valor da Proposta:  

   
Data: 

Fone: 

Validade Proposta:  

Banco: 
Agência: C/C: 

Assinatura: 

  

Prazo de Entrega: 

 

  A empresa vencedora deverá apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes 
documentos: 
CERTIDÕES NEGATIVAS junto ao INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO/TRIBUTOS FEDERAIS, 
TRIBUTOS ESTADUAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS devendo mantê-las em regularidade até o final do contrato. (Arts. 29 e 55, 
XIII, da Lei 8666/93) 

 

Documento assinado eletronicamente por Arleto Zacarias, Médico(a), em 19/03/2020, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento                      
no ar  go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 
  
Documento  assinado  eletronicamente  por  RAQUEL  GIL  COSTA,  Diretor(a),  em  19/03/2020,  às  11:31,  conforme  horário  oficial  de  Brasília,  com 
fundamento no ar  go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 
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 Documento  assinado  eletronicamente  por  FERNANDO  RODRIGUES  MAXIMO,  Secretário(a),  em  19/03/2020,  às  13:21,  conforme  horário  

oficial  de Brasília, com fundamento no ar  go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 

 
ANEXO IV DO EDITAL 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL DE BASE DR. ARY 
PINHEIRO - HBAP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2019/SUPEL 
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 93/2020/SUPEL/RO. 
PROCESSO: Nº 0049.315466/2019-79 

 
Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL situada à AVENIDA FARQUAR, S/N – BAIRRO PEDRINHAS – 
COMPLEXO RIO MADEIRA, Ed. Curvo 3 – Rio Jamari 1º Andar, Porto Velho/RO,  neste ato 
representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a empresa 
qualificada no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO nas quantidades estimadas no 
Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as 
constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com 
as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO  
 
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Consumo Hospitalar, com 
fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender a demanda de procedimentos de 
Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses. 
 
2. DA VIGÊNCIA 
 
2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 
instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual 
nº 18.340/13. 
 
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto 
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente 
(Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, 
análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos 
materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão 
requisitante.  
 
 
4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 
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4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-
se indicados no Anexo I deste instrumento. 
 
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a: 
 
5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados da convocação; 
 
5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de 
Referência e edital de licitações. 
 
5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta 
esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento 
equivalente.        
 
5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou 
contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos 
mesmos. 
 
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão 
observadas as especificações contidas no instrumento convocatório. 
 
6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a 
observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 
8.666/93 e alterações. 

 
6.3. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data da Assinatura/Retirada do Instrumento Contratual, conforme subitem 4.2 do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital.  

 
6.4. LOCAL/HORÁRIOS: Os materiais, objeto da presente Licitação, deverão ser entreguescom 
frete CIF, no local indicado no item 4 e subitens do Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
 
7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota 
fiscal referente ao fornecimento efetuado. 
 
7.2.  As condições de pagamento estão estabelecidas no item 7 do Termo de Referência. 
 
 
8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital da 
licitação. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou 
instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 
8.666/93. 
 
9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1. Além das sanções previstas no item 12 doTermo de Referência incluem-se estas: 
 
9.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá 
sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções 
adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
 
9.3. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 
 
9.4. Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento. 
 
9.5. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 
25 do Decreto 18.340/13, quando: 
 
9.5.1.  A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro 
de Preços . 
 
9.5.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou  instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
 
9.5.3. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital; 
 
9.5.4. A Detentora do Registro que praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 
 
9.5.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 
praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput  do artigo 87 da Lei 
8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02. 
 
9.5.6. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 
 
9.5.7. O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.5 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.5.8. O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.5.1 e 9.5.2 acarretará ainda a 
aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
9.5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
9.5.9.1 por razões de interesse público ou 
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9.5.9.2. a pedido do fornecedor. 
 
10. UTILIZAÇÃO DA ATA  
 
10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, 
durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 
 
10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Estadual. 
 
10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.  
 
10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
 
10.6.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este 
Registro de Preço.” 
 
11. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1. De acordo com artigo 21, 22 e 23 do Decreto Estadual 18.340/2013, D.O.E. de 06.11.2013, 
alterado pelo Decreto18.871/2015, D.O.E. de 26.05.2015, os preços registrados poderão ser revistos 
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da 
Lei 8.666/93. 
 
11.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
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11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá: 
 
11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados;  
 
11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do 
item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
11.5.4. Será admitida solicitação de revisão de preços de que trata o subitem 11.5 deste, quando 
tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente 
reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no 
subitem 11.5.2 deste. 
 
11.5.4.1. A revisão de preços prevista no subitem 11.5.4 poderá ser efetivada mediante 
requerimento do detento da ata, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá 
instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado e a oneração 
de custos. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DOREGISTRO 
 
12.1.As obrigações da Detentora do Registro estão previstas no item 11.1 do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES 
 
13.1. As obrigações do(s) Órgão(s) Requisitante(s) estão previstas no item 11.2 do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 
 
13.2. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 
14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de 
Rondônia: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA - SESAU. 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que 
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 
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15.2.  Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial 
terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à 
licitação.  
 
15.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões 
obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas 
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e 
especialmente aos casos omissos. 
15.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus 
anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos 
detentores. 
 
15.5. Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias 
decorrentes do presente ajuste. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL                                                                                                    
Superintendente Estadual de Compras e Licitações 
 
MÁRCIA CARVALHO GUEDES 
Gerente do Sistema de Registro de Preços 
 
EMPRESA(S) DETENTORA(S): 
 
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 

         

                                                          ANEXO V - DO EDITAL 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Modelo) 

 
 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], 

inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa 

Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], 

inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da 

Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de 
(__/__/__ a __/__/__): 

 

 OBJETO ENTREGUE E SUA QUANTIDADE: (descrever (o) os bem (ns) que foi 

(foram) entregue (s) 

 VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor contratado. 
 

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 
 

 

__________________________ 

Local e Data 

 

 

 
___________________________________________ 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 
 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou 

acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail. 

 

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020/SUPEL/RO 

 

ANEXO VI – DO EDITAL  

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL/RO 

 

   
 Prezados Senhores: 

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos 

termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo: 

 

1. Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.  

2. Prazo de entrega: (preencher)  
3. Local de entrega: (preencher)  

4. Prazo de garantia: (preencher) 

 

Observação 1: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos 

neste edital como aceitos. 

 

Observação 2: A CARTA PROPOSTA deverá ser apresentada em PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE. 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo 

de Referência. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e 
administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 

empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 

eventualmente concedidos. 
 

(Local),      de ..........., de 20..... 
 

 

(Assinatura do representante legal e carimbo) 
 

  

ITEM DESCRIÇÃO  UNID. QUANT. 

 

MARCA 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

Preencher de 

acordo com as 

especificações do 

Anexo II do Edital 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2020/DELTA/SUPEL/RO 

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de seu(a) Pregoeiro (a) e Equipe de 
Apoio, nomeada por força das disposições contidas na Portaria nº 23/2020CI/SUPEL,publicada no 
DOE do dia 27 de janeiro de 2020, torna público que se encontra autorizada a realização da 
licitação na modalidade dePREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 93/2020/DELTA/SUPEL/RO,  
do tipo MENOR PREÇO por ITEM, aplica-se a AMPLA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS 
INTERESSADOS, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais 
vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com 
asLeis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade de Pregão, com os Decretos Estaduais nº 12.205/06, n° 16.089/2011,n° 21.675/2017 e 
nº 18.340/2013 e suas alterações, Decreto Federal n° 10.024/19, com a Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações, com a Lei Estadual n° 2414/2011, e demais legislações vigentes, tendo 
como interessada a HB/GAD/SESAU/RO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0049.315466/2019-79. 

OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Consumo Hospitalar, 
com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender a demanda de procedimentos 
de Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um período de 12 (doze) meses           

PROGRAMA DE TRABALHO: 4009. 
ELEMENTO DE DESPESA:  33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0110 
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$  4.065.395,70 
DATA DE ABERTURA: 14 de abril de 2020, às 09h30min.(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
CÓDIGO DA UASG:925373 

 
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, por 
meio do (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio. 
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis 
para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site 
www.supel.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo 
(a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, na Superintendência Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-
9265, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás 
Novos, 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903-036. 

 
Porto Velho-RO, 31 de março de 2020. 

 
IVANIR BARREIRA DE JESUS 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/decreto-no-12205-de-30-de-maio-de-2006/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=161193
http://www.leigeral.com.br/legislacao/detalhes/7239-RO-Decreto-21-675-2017-Regulamenta-compras-publicas-estaduais
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/decretos/de5450_2005.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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