ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE LICITAGOES
- SUPEL/RO

PREGAO ELETRONICO N2 93/2020

A empresa H. Strattner & Cia. Ltda, com sede a Av. Das Aguias, 228 — Pedra Branca,
Palhoca — Santa Catarina, inscrita no CNPJ/ MF sob o n2 33.250.713/000243 e Inscrigdo
Estadual sob N2 255.588.283, vem respeitosamente através desta tempestivamente
apresentar:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pretende esta empresa participar do presente certame licitatério que tem por objeto”
Registro de Precos para Futura e Eventual Aquisicao de Material de Consumo Hospitalar,
com fornecimento de equipamentos em comodato, visando atender a demanda de
procedimentos de Cardiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, por um
periodo de 12 (doze) meses.”

Ao realizar a analise do instrumento convocatoério, observamos algumas solicitagcdes do edital
guanto ao item 38, vejamos:

Item 38: CLIP Hemostdtico de Titdneo puro, tamanho de 4,5mm, com estrias internas piramidais
gue permite ao clip apreender de forma multi-direcional os tecidos, sem danifica-los,
atraumatico. Deve acompanhar o aplicador.

12 Questionamento

Gostariamos de esclarecer quanto a medida 4,5mm solicitada, pois ndo existe no mercado
uma empresa que comercialize o material com esta medida.

22 Questionamento

Para qual tipo de cirurgia serd utilizado este material

DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer a H. Strattner & Cia Ltda., que nosso questionamento
seja recebido e respondido em tempo habil.

Termos em que,
Pede Deferimento

H. Strattner & Cia Ltda



06/04/2020 Gmail - PREGAO ELETRONICO N°: 93/2020/DELTA/SUPEL/RO - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ BIOTRONIK COMERCIAL ...

I i I Gmall Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

PREGAO ELETRONICO N°: 93/2020/DELTA/SUPEL/RO - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA
LTDA

1 mensagem

Simone Silva <simone.silva@biotronik.com>
Para: delta.supel@gmail.com

Prezada Comissé&o, bom dia
A Biotronik Comercial Médica LTDA., vem respeitosamente, conforme previsto em legislacéo, apresentar tempestivamente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 ao referido edi

Observamos em alguns itens (como por exemplo o item 78) onde no final do descritivo constam "...."
Como sabido o edital devera ser objetivo, de modo qu ndo sejam ofertadas propostas em desacordo ao edital ou incompletas.

Desta forma, solicitamos o esclarecimento e complementagéo do edital a todos os itens que contem no final do descritivo a indicagao de informagdes adicionais "...".

Equipe de licitacio Delta
***Cardioversor desfibrilador implantavel de cdmara dupla,
com conexdo de choque tipo DF-4, condicional para exames de
RNM, com capacidade de deteccdo e programacdo automaticas
do dispositivo para o exame no ambiente de RNM. Algoritmos
para redugdo de choques inapropriados com discriminagdo de
arritmias baseada em temporizacdo de intervalos e baseada em
morfologia. Capacidade para deflagrar terapias anti taquicardia
com extra-estimulos e com choques de capacidades varidveis.
Choque maximo ndo inferior a 40 Joules e capacidade para
programacao de fase de onda controlada por tempo e
controlada por tensdo. Deve possuir algoritmos para o controle
de captura atrial e ventricular, além de possuir telemetria sem
fio para a programacdo do gerador. Sistema sensor para
variacdo da frequencia cardiaca. Deve permitir o
armazenamento interno dos parametros de estimulacdo e
sensibilidade, apresentar graficos de tendéncias, permitir a
gravacdo de eletrogramas intracavitarios e possibilitar a
capacidade para a transmissdo e o monitoramento destes
dados remotamente.
Cabo eletrodo endocardico para estimulacio atrial, com
conexdo do tipo 15-1, de fixagdo ativa, com uso de corticoide,
com revestimento interno em silicone e externo em
poliuretano, comprimentos entre 50 e 65 cm, didmetro maximo
de 6F e condicional para exames de RNM...

RS

27.796,32 MEDIO

78 UND 12 RS 26.121,30

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dividas na interpretagdo deste Edital e seus anexos, e as informagdes adicionais que se fizerem necessarias a elaboragdo das |
ao processo licitatério deverdo ser enviados o (a) Pregoeiro (a) , até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica do PREGAO ELETRONICO, conform
Estadual n.2 12.205/06, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: delta.supel@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo devera ser confirmado pelo (a) Pregoeirc
apoio responsavel, para ndo tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3212-9265c¢ ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendéncia, no hordrio das 07h: 30min. as
Rondénia), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, S/N - Bairro: Pedrinhas - Complemento: Complexo Rio Madeira, Ed. Pacads Novos - 22 Andar, em Porto Velho/RO
Telefone: (0XX) 69.3212-9242, devendo o licitante mencionar o nimero do Pregdo, o ano e o nimero do processo licitatorio.

4.1.1.Até a data definida para a sessdo inaugural,o (a) Pregoeiro (a) devera disponibilizar a resposta dos esclarecimentos protocolados, caso contrario, o (a) Pregoeiro (a) antes d:
previsto suspenderd o certame licitatério, para confecgdo da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realizagdo do referido certame.

4.2. As respostas as duvidas formuladas, bem como as informagdes que se tornarem necessérias durante o periodo de elaboragdo das propostas, ou qualquer modificagdo introdt
mesmo periodo, serdo encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos,as licitantes que tenham adquirido o Edital.

Pedimos a gentileza de que seja confirmar o recebimento.
Aguardamos o breve retorno e ampla publicidade.

Atenciosamente,

Simone Barbosa da Silva

Tender Analyst

Bidding

BIOTRONIK Comercial Médica LTDA
Tel.: +55 (11) 3372-8900 ramal 8961

Rua Apeninos, 222 | Sdo Paulo | Brazil
Simone.silva@biotronik.com | www.biotronik.com.br

From Vision to Impact.
That's Excellence for Life.
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mail, please notify the sender immediately and delete the document.
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1 mensagem

Fernando - Intermedical <fernando@intermedicalbr.com> 6 de abril de 2020 11:21
Para: Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

Cc: vitangela@intermedicalbr.com, qualidade@intermedicalbr.com

Prezada Pregoeira Sra. lvanir Barreira de Jesus,

Boa tarde.

Gostariamos de solicitar esclarecimentos com relagdo ao prego médio de alguns itens do Edital de licitagdo n°®
93/2020/SUPEL/RO.

Itens pertencentes ao Lote 01:

e |tens 13 ao 17 — Canula arterial femoral...Valor minimo R$ 39,99 e valor médio R$ 60,00 — estes valores estdo
muito abaixo da média do mercado, solicitamos revisao dos valores;

e Itens 19 ao 23 — Canula venosa Unico estagio reta...Valor minimo R$ 215,00 e valor médio R$ 225,00 — estes
valores estdo abaixo da média do mercado, solicitamos revisao dos valores;

e |tens 24 ao 26 — Canula venosa aramada...Valor minimo R$ 235,00 e valor médio R$ 286,67 — estes valores
estao abaixo da média do mercado, solicitamos revisao dos valores;

e ltens 27 e 28 — Canula de Aspiragdo de Ostio...valor minimo R$ 360,00 e valor médio R$ 401,05 — estes valores
estdo abaixo da média do mercado, solicitamos revisdo dos valores.

Solicitamos a revisdo dos valores para os itens acima pois os mesmos pertencerem ao LOTE 01. Sem esta revisao
ficamos incapacitados de cotar o Lote 01.

e Item 36 — Sistema drenagem mediastinal...valor minimo R$ 21,87 e valor médio R$ 24,19 — valores muito abaixo
do mercado, solicitamos revisdo dos valores.

e ltens 40 ao 47 — Protese bioldgica...valores minimos R$ 1.529,44 e R$ 1.400,00 e valores médios R$ 1.529,46 e
R$ 1.479,83 — valores abaixo do mercado; solicitamos revisdo dos valores.

e |tens 48 ao 58 — Protese mecanica....valor minimo R$ 3.691,00 e valor médio R$ 3.866,58 — valores abaixo do
mercado, solicitamos revisdo dos valores.

e ltens 59 ao 64 — Anel de anuloplastia...valor minimo R$ 5.946,00 e valor médio R$ 10.082,00 — valores muito
acima do mercado, solicitamos revisao dos valores.

Sendo o que tinhamos para solicitar.

Atenciosamente,

iNncer 7 edical

Fernando Pelegrini
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