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Complexo Hospitalar Regional de Cacoal de Rondônia  COHREC 

  

DESPACHO

De: COHREC‐COAD

Para: SESAU‐GECOMP

Processo Nº:  0051.511570/2019‐43

Assunto: Parecer Técnico

 

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste nos manifestar tecnicamente conforme solicitado no Despacho‐Gecomp (0013956030)  a
respeito aos produtos apresentados nas propostas.

Informamos  que  nos  limitamos  a  análise  aos  requisitos  técnicos  solicitados,  pois  quanto  aos  valores  que  es�verem  acima  do  es�mado  serão
devidamente negociados, antes da aceitação das propostas, sendo os licitante convocados por ordem de classificação, conforme informado no Despacho Supel
(0013933504)

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE   AMAZON   ATS   CRUZEL   MSB  PRIOM PROMEDON

1

CATETER URETERAL DUPLO JOTA
HIDROFÍLICO PARA DRENAGEM RENAL.
PRODUZIDO EM POLIURETANO. PONTA
ABERTA COM DIÂMETRO DE 4.7 FR
COM COMPRIMENTOS DE
16 CENTÍMETROS. DEVERÁ
ACOMPANHAR FIO GUIA HIDROFÍLICO
DUPLO J COM CORDA
(MONOFILAMENTO OU TRANÇADO)
PARA FACILITAR REPOSICIONAMENTO
E REMOÇÃO, O DUPLO J DEVERÁ TER
MARCAS DE GRADUAÇÃO PARA
VISUALIZAR O AVANÇO DO STENT E
POSICIONAMENTO, DEVERÁ CONTER
SET ‐ STENT PARA POSICIONADOR,
MODELO DE 1 LOOP.

UND 120  
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

       

2

CATETER URETRAL MODELO PIG
TAIL 28CM/ CH 6.0 RADIOPACO
CATETER URETRAL DUPLO“J” EM
POLIURETANO, COM EXTREMIDADES
ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA
, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA
SUA EXTENSÃO, RADIOPACO,
GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA
CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE
COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO
AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE
COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM
ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO
INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM
DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE
TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA
SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2
PINÇAS DE FIXAÇÃO.

UND 180
ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
       

3

CATETER URETRAL MODELO PIG
TAIL 28CM/ CH 7.0 RADIOPACO
CATETER URETRAL DUPLO“J” EM
POLIURETANO, COM EXTREMIDADES
ABERTA/FECHADA OU ABERTA/ABERTA
, ORIFÍCIOS DE DRENAGEM EM TODA
SUA EXTENSÃO, RADIOPACO,
GRADUADO EM CENTÍMETROS, LINHA
CONTÍNUA DE POSICIONAMENTO DE
COR PRETA; GUIA DE INTRODUÇÃO
AZUL DE 45 CENTÍMETROS DE
COMPRIMENTO; MANDRIL (GUIA) EM
ESPIRAL CONFECCIONADO EM AÇO
INOX DE APROXIMADAMENTE 150 CM
DE COMPRIMENTO REVESTIDO DE
TEFLON COM PONTA FLEXÍVEL PARA
SEGURANÇA DO EXTREMO RÍGIDO; 2
PINÇAS DE FIXAÇÃO

UND 48
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
       

5 FIO GUIA HIDROFÍLICO. COMPOSIÇÃO:
LIGA DE NITINOL COM REVESTIMENTO
HIDROFÍLICO SLIPCOAT /
ENCONTRADO NA COR BRANCA/

UND 156  ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

   ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
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COMPRIMENTO 145 CM / DIÂMETRO:
0,38 / PONTA FLEXÍVEL

8

 Kit Nefrostomia Percutânea com
Sonda Balão no 14 Fr. Cateter balão
fabricado em silicone, biocompa�vel e
radiopaco 10Fr por 30cm, 2ML o
volume do balão; Acompanha
dilatadores com diferentes calibres
(6,7,9,10,12,14 Fr), balão com
capacidade de 2ml, guia metálico em
aço inoxidável 0,035” x 90cm, cânula
de punção, introdutor com bainha
(peel away) – para os tamanhos 14F

KIT 24
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
     

10

ALÇAS DE RESSECÇÃO ‐ UNIVERSAL,
BIPOLAR, EM AÇO INOX, FÁCIL
ACOPLAGEM NO ELEMENTO DE
TRABALHO. LIGA DE CONDUÇÃO DE
ALTA FREQUÊNCIA, ÓTIMA
VAPORIZAÇÃO EM
PROCEDIMENTOS. CAUTERIZAÇÃO
COM SANGRAMENTOS MINIMIZADOS,
ALTA RESISTÊNCIA COMPROVADA EM
TESTES DIELÉTRICOS, RESSECCIONA
PRESERVANDO A QUALIDADE
HISTOLÓGICA, DESCARTÁVEL ‐ USO
ÚNICO ‐ NÃO ESTÉRIL. REGISTRO NA
ANVISA

UND 24  
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

   
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 

11

EVACUADOR DE HELICK ‐ (RETIRADA
DE FRAGMENTOS VESICAIS) POSSUI
UMA CESTA QUE PODE SER
DESACOPLADA APÓS A CIRURGIA
FACILITANDO O ENVIO DOS
FRAGMENTOS PARA ANÁLISE
PATOLÓGICA. A PÊRA É LIVRE DE LÁTEX
E ERGONÔMICA. CONTEÚDO DE
280mL, PRODUZIDO POR PC, PVS E
SILICONE. COMPATÍVEL COM
RESSECTOSCÓPIO ADQUIRIDO PELA
SESAU. REGISTRO NA ANVISA

UND 60
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

 ATENDE AS
ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
     

12

CAPA DE MICROCÂMERA ‐ (LUVA DE
ARTROSCOPIA) CAPA MALEÁVEL
TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO,
MEDINDO 15 X 250CM, EXTREMIDADE
COM ALÇAS, ESTÉRIL. REGISTRO NA
ANVISA

UND 360  
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

       

15

KIT PARA CIRURGIA DE SLING
TRANSOBTURATÓRIO: COMPOSTO DE
FITA DE POLIPROPILENO TIPO I + DUAS
AGULHAS HELICOIDAIS PARA
INSERÇÃO VIA TRANSOBTURATÓRIA

KIT 72  
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

     
 ATENDE AS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

 

Sem mais para o momento,  visando a superação desta demanda , certos de contar com a vossa compreensão e apoio, subscrevo, renovando os
votos de es�ma e apreço.

 
LINCOLN GAIOFFATTO JORGE 
Farmacêu�co/COHREC‐COAD

 

Documento assinado eletronicamente por Lincoln Gaioffa�o Jorge, Gerente, em 09/10/2020, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014002695 e o código CRC 43C550DC.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0051.511570/2019‐43 SEI nº 0014002695
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