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Secretaria de Estado da Saúde - SESAU 

  

DESPACHO

De: SESAU-CAFII

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº:  0036.167741/2021-03

Assunto: Informações e respostas frente ao pedidos de Esclarecimentos e Impugnação
da reclamante Samtronic Indústria e Comércio Ltda.

 

Prezada Senhora Pregoeira, 
 

Ao tempo em que cumprimentamos vossa senhoria, servimo-nos do presente expediente
para manifestarmos nossas considerações e resposta frente ao pedidos de Esclarecimentos e Impugnação
da reclamante Samtronic Indústria e Comércio Ltda 0021275461, 0021515004.

Desta forma, vamos aos fatos alegados:

 

I - DOS PEDIDOS:
 
a)  Dos pedido de Esclarecimento de prazo:
 
Em suma empresa manifestou pedido de esclarecimento referente ao prazo para entrega,

item 6.1.5 do Termo de Referência
 

 

Prezados, bom dia! A Samtronic Indústria e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
58.426.628/0001-33, vêm a presença de V.Sa. apresentar pedido de esclarecimento referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO N° 530/2021DELTA/SUPEL/RO, conforme abaixo: - Do Prazo de Entrega ● 4.3.
PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o
recebimento da nota de empenho, conforme subitem 6.1.5. do Termo de Referência Anexo-I do
Edital. Considerando grande quan�ta�vo de Bombas, solicitamos ques�onarmos para V.Sa., caso a
empresa sagre-se vencedora do certame, será possível a proposição do cronograma para entrega os
equipamentos, com envio conforme prazos abaixo: - 30 dias – 550 bombas - 60 dias – 550 bombas -
90 dias – 550 bombas - 120 dias – 550 bombas Total 2.200 Bombas Cumpre-nos observar que nosso
estoque não está suprimindo a alta demanda de bombas de infusão , levando em consideração o
aumento de solicitações das mesmas e em razão da pandemia COVID 19. Dessa forma, sugerimos
que seja aceito o prazo de entrega de 60 à 90 dias. Certos de contar com vossa compreensão,
solicitamos acolhimento da sugestão apresentada.

 
b) Do pedido de Impugnação:
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Em suma empresa Manifestou Impugnação ao edital referente ao item 3.2.3 do
edital, descri�vo da bomba de infusão:

 
 (...)

 

II – DO PEDIDO

 

A necessidade de reforma do edital torna-se impera�va, na medida em que, com o seguimento do
procedimento licitatório, haverá a celebração do respec�vo contrato decorrente de proposta que
certamente não é a mais vantajosa para o Poder Público, ficando irremediavelmente prejudicado o
direito da Impugnante e demais concorrentes de par�cipar, em condições isonômicas e nos termos
da lei com os demais licitantes, do certame. Portanto, há risco de danos irreparáveis, inclusive à
Administração Pública que poderá vir a contratar licitante que não necessariamente apresente a
proposta mais vantajosa (custo/bene�cio). Desta forma, requer-se a (i) IMEDIATA REFORMA DO
EDITAL, para fins de anular as restrições e permi�r a real compe�ção entre os licitantes,
alterando/excluindo as especificações que restringem a par�cipação de outras bombas de infusão, a
saber: 1. Remover do descri�vo da bomba de infusão com a seguinte exigência: “Com sensor de
detecção de gotas/infusão interno;”

 

II - DAS ANÁLISES
 

a) No tocante ao pedido de Esclarecimento de prazo:

 

Observa-se  no subitem 5.4 a divisão das quan�dades em lotes:

 

Afere-se que, principalmente em razão da Covid-19, o mercado de bombas de infusão não
possui capacidade de absorver toda a demanda em lote único, que, embora desejável, nenhum
fabricante/fornecedor que atua no país têm condições de fornecer, sozinho, o quan�ta�vo de bombas de
infusão necessárias para a Secretaria de Estado da Saúde. Informação que pode ser corroborada no
Despacho 0018013737 (SEI 0036.113288/2021-15) do setor de engenharia clínica, que opina pela divisão
em lotes:

 

Por esta razão é que se opta por dividir o total de bombas (e seus respec�vos equipos)
aqui dimensionados em 03 lotes, visando garan�r a concorrência e evitar o fracasso ou deserção no
pregão por não haver empresas em condições de oferecer o total de 2.200 bombas. Deste modo, o bom
senso, a cautela e a orientação técnica nos forçam por impera�vo, dividir o total de itens em 03 lotes,
sendo 02 lotes iguais para atender, cada um, metade das bombas de infusão des�nadas à Macro Região 1
e um terceiro lote des�nado a atender as unidades hospitalares da Macro Região 2.

 

Sendo assim, a entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de
Saúde com definição da quan�dade no prazo de não superior a 30 (trinta) dias corridos, contado a par�r
da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.

 

b) No tocante ao pedido de Impugnação:

 

Em tratando-se de análise recursal, observamos todo o exposto pela interessada, onde foi
verificado pela equipe técnica desta CAFII,  que o aduzido pela licitante é per�nente. Tendo que a função
do sensor de gotas de uma bomba de infusão é, principalmente e essencialmente, detectar qualquer
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evento de vazão livre, o qual pode acarretar em danos a vida do paciente e até mesmo levar a óbito, por
isso a importância deste acessório. 

Considerando que essa aferição de vazão livre varia de acordo com tecnologia empregada
por cada marca, podendo ser externa com sensor de gotas na câmara de gotejamento ou através de
sensores internos aos equipamento, ou seja, neste caso, não há a necessidade que o sensor se apresente
como um sensor "interno", podendo apenas apresentar tal sensor (interno ou externo).

 

 

III - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Desta forma somos do parecer que:

 

O prazo para entrega permanece  de não superior a 30 (trinta) dias corridos, contado a
par�r da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.

Realizamos adequação no termo termo de Referência , re�rando a obrigatoriedade da
aferição de vazão livre ser por sensores de detecção interno.

 

Desta forma,

 

ONDE  SE LÊ:

 

Com sensor de detecção de gotas/infusão interno;

 

 LEIA-SE:

 

Com sensor de detecção de gotas/infusão;

 

Tal medida se demonstra razoável e faz verdadeira homenagem aos princípios da
administração pública em especial atenção ao da legalidade, isonomia, moralidade e vinculação ao
instrumento convocatório.

 

 

Salvo melhor juízo é o parecer.

 

Desta forma retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

 

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

 

 

Atenciosamente.
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Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

 

 
 

JEFERSON FREITAS LOPES
Coordenador - CAFII/SESAU-RO

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Freitas Lopes, Coordenador(a), em 22/10/2021,
às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0021559886 e o código CRC 908B9FD5.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.167741/2021-03 SEI nº 0021559886
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